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BEFORE YOU START

* This User Manual is intended for patients.
* This User Manual applies to myAIRVO 2 units with manufacturing date after 2016-06-06.

* Read this User Manual including all warnings. Failure to do so may result in injury. In addition, watch the
myAIRVO 2 Video Guide. Keep them both in a safe place for future reference.

» Before the myAIRVO 2 is used for the first time, it must be set up according to the instructions in the
myAIRVO 2 Technical Manual. This should be carried out by a healthcare professional or medical technician.

OTHER REFERENCES

* Refer to the myAIRVO 2 User Manual for detailed instructions for use.

» Refer to all relevant accessory User Instructions.

« Watch the training videos on the AIRVO website www.fphcare.com/airvo

* For troubleshooting information, please refer to the myAIRVO 2 Technical Manual.

* Download the AIRVO 2 Simulator App to learn how to use the myAIRVO 2.
You can change settings, simulate faults and test your skKills.
Available from the Apple, Google Play and Windows App stores.

 Visit the Fisher & Paykel education & resources website at www.fphcare.com/education,
to find self-paced online courses and local training events.

» If the unit is ever used by multiple patients, the unit must be cleaned and disinfected between patients
according to instructions in the Disinfection Kit Manual (900PT600).

» For further assistance, please contact your Fisher & Paykel Healthcare representative.
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1. OVERVIEW

The myAIRVO 2 is a humidifier with integrated flow generator that delivers warmed and humidified respiratory
gases to spontaneously breathing patients through a variety of patient interfaces.

INTENDED USE

The myAIRVO 2 is for the treatment of spontaneously breathing patients who would benefit from receiving
high flow warmed and humidified respiratory gases. This includes patients who have had upper airways
bypassed. The flow may be from 2 - 60L/min depending on the patient interface. The myAIRVO 2 is for
patients in homes and long-term care facilities.

USA Federal Law restricts this unit for sale by or on the order of a physician.

AMAWARNINGS

¢ The unit is not intended for life support.
* Appropriate patient monitoring must be used at all times. Loss of therapy will occur if power is lost.

* Nasal delivery of respiratory gases generates flow-dependent positive airway pressure (PAP). This must
be taken into account where PAP could have adverse effects on a patient.

To avoid burns:

¢ The unit should only be used with interfaces, water chambers and breathing tubes specified in this user
manual.

¢ Using the breathing tube or interface for longer than the specified time can result in serious injury
including infection.

* Before using oxygen with the unit, read all warnings in the “Oxygen” section of this manual.
* Never operate the unit if:
¢ the heated breathing tube has been damaged with holes, tears or kinks,
e it is not working properly,
* the case screws have ever been loosened.
* Do not block the flow of the air through the unit and breathing tube.
¢ The unit should be located in a position where ventilation around the unit is not restricted.
* Never block the air openings of the unit or place it on a soft surface such as a bed or couch/sofa, where
the filter area may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair etc.
To avoid electric shock:

¢ Do not store or use the unit where it can fall or be pulled into water. If water has entered the unit enclosure,
disconnect the power cord and discontinue use.

* Never operate the unit if:
e it has been dropped or damaged,
e it has a damaged power cord or plug,
e it has been dropped into water.

¢ Avoid unnecessary removal of the power cord from the rear of the device. If removal is necessary, hold the
connector during removal. Avoid pulling on the power cord.

¢ Return the unit to an authorized service center for examination and repair, except as outlined in this
manual.

To avoid choking, or inhalation of a foreign object:

¢ Ensure an air filter is fitted when operating your unit.

* Never drop or insert any object into any opening or tube.
Miscellaneous:

¢ Do not use the unit when the room temperature exceeds 30°C (86°F) or is below 10°C (50°F). Humidity
output will be compromised below 18°C (64°F) and above 28°C (82°F).

¢ The unit is not suitable for use in the presence of a flammable, anesthetic mixture with air or oxygen or
nitrous oxide.

e Prior to each use, ensure that the auditory alarm signal is audible by conducting the alarm system
functionality check described in the Alarms section.

California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65:

e This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other
reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65
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2. SETTING UP myAIRVO 2

1. BEFORE YOU BEGIN

Place the unit on a low shelf or near the floor beside your bed. It must be
placed below head height and flat.

2. INSTALL WATER CHAMBER

IF USING A HC360 REUSABLE WATER CHAMBER:

With the aid of the supplied funnel, fill the chamber with enough distilled
water for the period of use, but never above the 560 mL fill line.

60 . e . 2qe
L/min| 2 5 10|15 120 | 25130 35|40 | 45| 50| 55 | 60
hrs 106 | 42 | 21 14 | 10 8 7 6 5 4 4 3 3

/N\WARNINGS

To avoid burns:

* Do not fill the water chamber with hot water.

To avoid electric shock:

* Always remove the water chamber to fill it and always fill with enough distilled
water to prevent it running out.

Fit the water chamber to the unit by pressing down the finger guard and
sliding the chamber on, carefully aligning with the blue chamber port ends.

Push the chamber on firmly until the finger guard clicks into place.
Go to Step 3, “Install Heated Breathing Tube”, below.

IF USING THE MR290 AUTO-FILL WATER CHAMBER:

Remove the blue port caps from the chamber by pulling the tear tab
upwards then remove the bracket holding the water supply tube. Fit the
supplied adapter over the two vertical ports on the chamber and push on
fully then clip the water supply tube into position.

Fit the MR290 chamber as described above for the HC360 chamber.

l Attach the water bag to the hanging bracket at least 20 cm (8”) above

4,.,20 the unit, and push the bag spike into the fitting at the bottom of the bag.
U Open the vent cap on the side of the bag spike. The chamber will now
I automatically fill to the required level and maintain that level until the
water bag is empty. Use only distilled water and always ensure sufficient

water is in the water bag to prevent it from running out.




Check that water flows into the chamber and is maintained below the
fill line. If the water level rises above the fill line, replace the chamber
immediately.

MR290: Flow setting vs usage time

(Water bag 900PT401, 1000 mL)
L/min| 2 5 ]]10 | 152025303540 ]| 45|50 | 55 | 60
hrs |89 75 1372518 |15 |122]10] 9 8 7 6 6

English

/N\WARNINGS

To avoid burns:

* Do not start the unit without the water chamber in place.

* Do not touch the heater plate, water chamber or chamber base during use.

¢ The water in the chamber becomes hot during use. Exercise caution when
removing and emptying the chamber.

To avoid electric shock:

* When handling the unit with the water chamber in place, avoid tilting the
machine to prevent any chance of water entering the unit enclosure.

« Empty all the water from the water chamber before transporting the unit.

/NCAUTIONS

To ensure optimal therapy (MR290 only):

* Do not use the auto-fill MR290 chamber if it has been dropped or been allowed
to run dry, this could lead to the chamber over filling.

¢ Do not use the MR290 chamber if the water level rises above the maximum water
level line as this may lead to water entering the patient’s airway.

3. INSTALL HEATED BREATHING TUBE

One end of the heated breathing tube has a blue plastic sleeve. Lift the
sleeve and slide the connector onto the unit. Push the sleeve down to
lock.

/N\WARNINGS

To avoid burns:

* Do not modify the breathing tube or interface in any way.

e Do not allow the breathing tube to remain in direct contact with skin for
prolonged periods of time.

* Adding heat, above ambient levels, to any part of the breathing tube or interface
e.g. covering with a blanket, or heating it in an incubator or overhead heater for a
neonate, could result in serious injury.

* Do not use an insulating sleeve or any similar accessories which are not
recommended by Fisher & Paykel Healthcare.

/NCAUTIONS
* Position the heated breathing tube away from any electrical monitoring leads

(EEG, ECG/EKG, EMG, etc), to minimize any possible interference with the
monitored signal.

4. SELECT PATIENT INTERFACE

The myAIRVO 2 can be used with a variety of patient interfaces. Read the separate user instructions for
the patient interface that will be used, including all warnings.

/N\WARNINGS

To avoid burns:
« Do not modify the breathing tube or interface in any way.
« Do not use any patient interfaces not listed here.

Nasal cannula Tracheostomy Mask interface
interface adapter

Optiflow™+ Optiflow™ Optiflow™ Junior OPT970 / OPT980 / RTO13 (with mask)
OPT942 OPT842 OPT316, OPT318 OPT870 Note that the OPT980/RTO13 Mask
OPT944 OPT844 (Refer to “Using AIRVO 2” - Interface Adapter is designed to be used
OPT946 OPT846 "Junior Mode”) with vented masks only. Do not use sealed

masks.




CONDENSATE MANAGEMENT

The unit must be placed below head height and flat, this allows
condensate to drain towards the water chamber, away from the patient.

If excess condensate accumulates in the heated breathing tube,
disconnect the patient interface from the heated breathing tube, drain
the condensate by lifting the patient end of the tube, allowing the
condensate to run into the water chamber.

At higher target flow rates, it may be necessary to first reduce the
target flow rate to 30 L/min or below, to ensure the condensate drains
into the water chamber.

Minimize local sources of cooling acting on the heated breathing tube,
such as a fan to cool the patient or an air-conditioning unit/vent

If condensate persists, consider turning the target temperature down.
A lower target temperature will decrease the humidity output of the
unit, decreasing the level of condensation.

Note: The temperature and humidity level delivered to the patient will
also be reduced.



3. USING myAIRVO 2

1. SWITCH ON UNIT

Plug the unit’s power cord into the mains power supply. The connector
at the other end of the power cord should be well secured to the rear of
the unit.

/N\WARNINGS

To avoid electric shock:
* Ensure that the unit is dry before plugging into the power socket.

English

Switch on the unit by pressing the On/Off button.

2. WARM-UP

The unit will begin to warm up. You will see a warm-up symbol on the
screen.

“Warm-up” symbol

3. CONNECT THE PATIENT INTERFACE

“Ready for use” symbol

When the “Ready for Use” symbol appears on the display, connect the
patient interface to the heated breathing tube. Tighten the lanyard to
take the weight of the heated breathing tube.

When you first use the unit, the air will feel warm. Continue to breathe
normally.

4. AFTER USE

When you have finished using the unit, remove your interface and drain
any excess condensate in the breathing tube by lifting the patient end
of the tube, and allowing the condensate to run into the water chamber.

5. DRYING MODE

Then press and hold the On/Off button for 3 seconds until a melody
sounds. The unit will automatically enter Drying Mode and dry the tube
so it is ready for you to use next time. Drying Mode runs for 99 minutes.
The unit will automatically turn off when it is finished.

/N\WARNINGS

To avoid burns:

* Do not wear the interface during Drying Mode. The air is hot and dry and may
cause injury.

* Do not remove the water chamber until drying mode has been completed.

To switch the unit off without completing Drying Mode (this is not
recommended), hold down the On/Off button for 5 seconds.

If you unplug the unit’s power cord from the mains power supply while
the unit is still running, the “Power Out” alarm will sound. Press the
“Audio Pause” button to silence this alarm.

A-7



ADVANCED SETTINGS

When you see the “Warm-up” or “Ready for use” symbols, you can
press the Mode button to view and change advanced settings.

TARGET DEW-POINT TEMPERATURE

You can set the myAIRVO 2 to three target dew-point temperature
settings:

e 37°C (98.6°F)

e 34°C (93°F) [if compliance at 37°C is a problem]

e 31°C (88°F) [for face masks only].

You may not have access to all settings, if:
e the unit is in Junior Mode (limited to 34 °C),
¢ the unit was initially set up with tighter limits.

The myAIRVO 2 will remember its target dew-point temperature setting
when you switch it off.

To change the target dew-point temperature
setting:

Press the Up and Down buttons to choose the new
setting.

The large number in the center of the screen shows
your chosen setting.

The small numbers near the arrow show the minimum
and maximum accessible settings.

Press the Mode button to move on to the next screen.

TARGET FLOW

You can set the myAIRVO 2 to flows between 10 L/min and 60 L/min, in

increments of 1 L/min (10-25 L/min) and 5 L/min (25-60 L/min).

You may not have access to all settings, if:

. the unit is in Junior Mode (limited to 2 - 25 L/min, in increments of
1L/min)

. the unit was initially set up with tighter limits.

The myAIRVO 2 will remember its target flow setting when you switch
it off.

To change the target flow setting:

Press the Up and Down buttons to choose the new
setting.
5_. The large number in the center of the screen shows

your chosen setting.

The small numbers near the arrow show the minimum
and maximum accessible settings.

Press the Mode button to move on to the next screen.



DAY/NIGHT MODES
You can set the myAIRVO 2 to “Day” mode or “Night” mode.

In “Night” mode, some of the myAIRVO 2 sounds will be made quieter.
The display will become dimmed. Alarms will be unaffected.

The myAIRVO 2 will remember its Day/Night setting when you switch it
off.

To change the Day/Night setting:

Press the Up and Down buttons to choose the new
setting.

L3

vy
:.: N ”Day” > “Night”
, g

Press the Mode button to move on to the next screen.

COMPLIANCE
|I This screen displays three pieces of compliance data:

Displays the total number of hours that the unit has
Total hours used )
Total hours used been switched on.
83

Displays the average number of hours that the unit has

Hours per day been used per day.

Checksum Displays usage information for the medical practitioner.

- Press the Mode button to return to the “Warm-up”/”Ready for use”
screen.

JUNIOR MODE

If the patient will be using an Optiflow Junior nasal cannula (OPT316/0PT318), you must activate Junior
Mode.

Junior Mode limits the target settings to: 34 °C and 2 - 25 L/min, in increments of 1 L/min.

To activate Junior Mode:

You must be able to see the “Warm-up” symbol or the “Ready for use” symbol to activate
Junior Mode.

Hold the Mode button for 5 seconds.

New target settings
New target The target settings for dew-point temperature and flow will be changed automatically. The
settings colorful icons in the corners of the screen indicate that this unit is in Junior Mode.

To deactivate Junior Mode, follow the same procedure: hold the Mode button for 5 seconds.

If you are unable to activate Junior Mode, it is possible that Junior Mode may not have been enabled for
your device. Contact your Fisher & Paykel Healthcare representative.



OXYGEN

You can connect supplementary oxygen to the myAIRVO 2. Connect the
output from the oxygen source to the oxygen inlet port on the back of the
unit. Make sure you push the oxygen tube firmly onto this connection port.

The fraction of oxygen you breathe with this air/oxygen mixture is
determined by the airflow setting on the unit and the oxygen flow
connected to the unit’s oxygen inlet port.

The following table gives the approximate oxygen fraction delivered for
the range of unit and oxygen airflows. The oxygen fractions given assume
that the oxygen source is a home oxygen concentrator. These values will be
higher if the oxygen source is bottled oxygen. At flows less than 10 L/min,
the oxygen fraction delivered varies significantly with small changes in
input oxygen flow. Oxygen flow settings should be titrated according to
blood saturation levels.

myAIRVO 2 Target Flow Setting (L/min)
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It is important that the physician prescribing your oxygen therapy
approves both the flow and oxygen settings and that you do not adjust
these prescribed settings without consulting them.

Check that suitable blood saturation levels are achieved at the prescribed
flow.

Use continuous oxygen monitoring on patients who would desaturate
significantly in the event of disruption to their oxygen supply.

/N\WARNINGS

Before using oxygen with the unit, read all of the following warnings:

¢ The use of oxygen requires that special care be taken to reduce the risk of fire.
Accordingly, for safety it is necessary that all sources of ignition be kept away from
the unit and preferably out of the room in which it is being used. Oxygen should
not be used while smoking or in the presence of an open flame. The unit should be
located in a position where ventilation around the unit is not restricted.

* A spontaneous and violent ignition may occur if oil, grease or greasy substances
come in contact with oxygen under pressure. These substances must be kept away
from all oxygen equipment.

¢ Ensure that the myAIRVO 2 is switched on before connecting oxygen.

¢ Oxygen must only be added through the special oxygen inlet port on the back of
the unit. To ensure that oxygen enters the unit correctly, the oxygen inlet port must
be fitted properly to the filter holder and the filter holder must be fitted properly to
the unit. The power cord connector should also be well secured.

* Do not connect supplementary oxygen to the myAIRVO 2 at flow rates higher
than the myAIRVO 2 target flow rate, as excess oxygen will be vented into the
surroundings, or 15 L/min.

* The oxygen concentration delivered to the patient can be affected by changes to
the flow setting, oxygen setting, patient interface or if the airpath is obstructed.

When finished, turn off the oxygen source. Remove the output of the
oxygen source from the oxygen inlet port on the back of the unit.

/N\WARNINGS

To avoid burns:
* The oxygen flow must be turned off when the unit is not operating, so that oxygen
does not build up inside the device.

A-10



ALARMS

The myAIRVO 2 has visual and auditory alarms to warn you about interruptions to your treatment. These
alarms are generated by an intelligent alarm system, which processes information from the sensors and
target settings of the unit and compares this information to pre-programmed limits.

ALARM SIGNALS

Symbols

Visual alarm signal

(message)

3 beeps in 3 seconds.
Repeated every 5 seconds.

Alarm condition.

Meaning

ZES Audio paused.

button again.

Auditory alarm signal

Press this button to mute the auditory alarm for 115 seconds.
The auditory alarm can be reactivated by pressing this

ALARM CONDITIONS

All of the alarms listed below have been assessed as

“Medium Priority”. These priorities have been

allocated for an operator’s position within 1 meter of the device. The unit also uses an internal priority-
ranking system. If multiple alarm conditions occur simultaneously, the unit will display the highest-priority

alarm.

The following table lists all of the alarm conditions from highest-priority to lowest priority, their causes,
possible solutions and delays. Alarm conditions that affect oxygen delivery require an immediate response
to assess the patient’s saturation levels. Alarm conditions that affect humidity delivery require a prompt
response to assess potential drying of mucus and associated blockages.

The following alarm delays assume operation in ‘Ready for use’ mode.

Message

Fault
(E#1##)

Meaning

The unit has detected an internal fault and has shut itself down.

Switch the unit off and then restart. If the problem persists, note the fault
code and contact your Fisher & Paykel Healthcare representative.

Affects

delivery of:

Oxygen,
humidity.

Delays

< 5 seconds

Check tube

The unit cannot detect the heated breathing tube.

Check that the heated breathing tube is not damaged and that it is
plugged in correctly. If the problem persists, then change the heated
breathing tube.

Oxygen,
humidity.

< 5 seconds

Check for
leaks

The unit has detected a leak in the system.

The most likely cause is that the water chamber has been removed or has
not been pushed into place correctly.

Check that the heated breathing tube is not damaged and that it is
plugged in correctly.

Check that the nasal interface is fitted.

Check that the filter is fitted.

Oxygen,
humidity.

<120 seconds

Check for
blockages

The unit has detected a blockage in the system.

Check the heated breathing tube or patient interface for blockage.
Check the air filter and filter holder for blockage.

Check whether the unit should be in Junior Mode. If the patient will be
using an Optiflow Junior nasal cannula (OPT316/0PT318), you must
activate Junior Mode.

Oxygen,
humidity.

<10 seconds

O, too low

The measured oxygen level has fallen below the allowed limit.
Check that the oxygen source is still correctly connected.
Adjust the level of oxygen from the oxygen source as necessary.

Oxygen

< 20 seconds

O, too high

The measured oxygen level has exceeded the allowed limit.
Adjust the level of oxygen from the oxygen source as necessary.

Oxygen

< 20 seconds

Check
operating
conditions

The unit has detected that it is operating in unsuitable ambient conditions.

This alarm may be caused by a sudden change in ambient conditions.
Leave the unit running for 30 minutes. Switch the unit off and then
restart

Humidity

60 +/- 6
seconds

English




(continued)

Message Meaning Affects

delivery
of:

Cannot The unit cannot reach the target flow setting.
reach target | Check the heated breathing tube or patient interface for blockage.

flow Check whether the target flow setting is too high for the patient interface
being used (refer to “Setting up myAIRVO 2” - "Select Patient Interface”). <120
You will be prompted for acknowledgement. Oxygen seconds
/N\WARNINGS

* The oxygen concentration delivered to the patient can be affected by
changes to the flow setting. Adjust the level of oxygen from the oxygen
source as necessary.

Check water | The chamber has run out of water.
If using the HC360 reusable chamber: Remove the chamber and refill.

If using the MR290 auto-fill chamber: When a chamber runs dry, the chamber
float may be damaged. Replace the chamber and water bag. [Twenty seconds

. <30
after the chamber is removed, the “Check for leaks” alarm is activated (see Humidity minutes
above). When the chamber is replaced, the unit enters Warm-up Mode and
resumes normal operation.]

To ensure continual humidification, always ensure that the water chamber
and/or water bag are not allowed to run out of water.
Cannot The unit cannot reach the target temperature setting.
reach target | You will be prompted for acknowledgement.
temperature | The most likely cause for this is that the unit is operating at a high flow rate in
low ambient conditions. Consider decreasing the target flow setting. Humnidit 30 +/-3
/N\WARNINGS Y| minutes
*« The oxygen concentration delivered to the patient can be affected by
changes to the flow setting. Adjust the level of oxygen from the oxygen
source as necessary.
[Power out] | The unit has been disconnected from the mains power supply.
No visual alarm. The auditory alarm will sound for 120 seconds. If power is
reconnected in this time, the unit will automatically restart, unless the “Audio
Pause” button has been pressed. OXY_QE_EH, < 5 seconds

* Appropriate patient monitoring must be used at all times. Loss of therapy
will occur if power is lost.

ALARM LIMITS

Most alarm limits are pre-programmed. The exceptions are listed below. These alarm limits may be
changed to other values by authorized personnel. Changes will be preserved during or after any power
loss.

Alarm Factory-set Possible preset
condition alarm limit values
O, too low 21% O, 21or 25% O,
. 30 -95% O
o)
O, too high 90% O, in 5% increme%ts

/N\WARNINGS

¢ A hazard can exist if different alarm presets are used on different units within any single area, eg. long term care facility
¢ Alarm limits set to extreme values can render the alarm system useless.

CHECKING ALARM SYSTEM FUNCTIONALITY

The functionality of the alarm system can be checked at any time when the unit is turned on.

Remove the heated breathing tube. You should see the “Check tube” visual alarm signal and hear the
auditory alarm signal. If either alarm signal is absent, do not use the unit. Contact your Fisher & Paykel
Healthcare representative.

AUDITORY INFORMATION SIGNALS
In addition to auditory alarm signals, auditory information signals are provided. These are described below.

Melody Meaning

Ascending sequence of 5 tones The “Ready for use” symbol has appeared
Ascending sequence of 3 tones Activation/deactivation of Junior Mode
Decending scale of 3 tones (within 2 seconds) Drying Mode has been activated
Single tone every 5 seconds Measured oxygen level > 33% at turn-off
Single tone every 30 seconds Measured oxygen level > 95%

A-12



4. CLEANING AND MAINTENANCE

It is important to carefully follow the instructions in this section, to keep the device clean and safe for use
and to extend the life of the consumables.

The following instructions are for single-patient home use. If the unit is ever used by multiple patients, the
unit must be cleaned and disinfected between patients according to instructions in the Disinfection Kit
Manual (900PT600). In addition, the patient interface, heated breathing tube and water chamber must be
changed between patients.

Standard aseptic techniques to minimize contamination should be followed when handling the unit
and accessories. This includes proper hand-washing, avoiding hand contact with connection ports, safe
disposal of the used consumables and suitable storage of the unit after cleaning and disinfection.

DAILY CLEANING INSTRUCTIONS
Run Drying Mode / Rinse the patient interface and water chamber

1.  Allow Drying Mode to run after use (refer “Using myAIRVO 2” - “Drying Mode”).

2. Remove the interface, rinse in drinking-quality water then reconnect to the heated breathing tube
whilst still in Drying Mode to dry the interface.

If using the HC360 reusable chamber:

After Drying Mode is complete, remove the water chamber by pushing down the finger guard
and pulling out the chamber. Wash and rinse the chamber then refill it with sufficient distilled
water for the next use.

If using the MR290 chamber:
Do not wash or remove this chamber.

WEEKLY CLEANING INSTRUCTIONS
Clean the patient interface, water chamber and myAIRVO 2

1. Switch off the unit and unplug from the power socket.
2. Remove the heated breathing tube and drain any excess condensate.

3. Remove the interface from the heated breathing tube, wash it in warm water with mild dishwashing
detergent added, rinse it in drinking-quality water, then reconnect it to the heated breathing tube.

4. Remove the water chamber.

If using the HC360 chamber: Pour out and discard the remaining water. Remove the chamber base.
Wash the chamber top and base in mild dishwashing detergent then rinse. Soak the chamber in a
solution of vinegar (1 part) and water (2 parts) for 10 minutes. Rinse and dry.

If using the MR290 chamber: Do not wash this chamber. Carefully put the MR290 chamber aside.

6. Thoroughly wipe the inside of the heated breathing tube connection port with a clean, low-lint cloth
dipped in warm water with mild dishwashing detergent added.

7. Wipe the exterior of the unit with a clean, damp (not wet) cloth dipped in warm water with mild
dishwashing detergent added. Do not use harsh abrasives or solvents, as these may damage the unit.

8. Refit the heated breathing tube.
9. If using the HC360 chamber: Refit the chamber.

If using the MR290 chamber: Refit the MR290 chamber and reconnect to the water bag. Check that
water flows into the chamber and is maintained below the fill line. If the water level rises above the fill
line, replace the chamber immediately.

10. Reconnect the unit to the power supply.

1. The unit is now ready for another week of use.

A-13
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SCHEDULE FOR CHANGING ACCESSORIES

The accessories for the unit must be changed frequently to avoid the risk of infection. Parts should be
replaced immediately if they are damaged or discolored; otherwise they must be replaced within the
periods shown in the following table. These periods assume that the correct daily and weekly cleaning
procedures and maintenance schedule described above are adhered to. If these procedures and schedules
are not followed, the maximum periods of use will change to those stated in the AIRVO 2 manual. These
accessories are for single-patient use only.

Maximum Part number and description

period of
use

Optiflow Junior interfaces
1 week OPT316 / OPT316E Nasal Cannula - Infant
OPT318 / OPT318E Nasal Cannula - Pediatric
All other patient interfaces
OPT942 / OPT942E Optiflow™+ Nasal Cannula - Small
OPT944 / OPT944E Optiflow™+ Nasal Cannula - Medium
OPT946 / OPT946E Optiflow™+ Nasal Cannula - Large
OPT970 / OPT970E Tracheostomy Interface
OPT980 / OPT980E Mask Interface Adapter
1 month

OPT842 / OPT842E Optiflow™ Nasal Cannula - Small
OPT844 / OPT844E Optiflow™ Nasal Cannula - Medium
OPT846 / OPT846E Optiflow™ Nasal Cannula - Large
OPT870 / OPT870E Tracheostomy Interface
RTO13 / RTO13E Mask Interface Adapter - 22mm
All tube & chamber kits
900PT561 AirSpiral™ heated breathing tube
900PT560/900PT560E (not available in the USA)

2 months 900PT290E MR290 auto-fill chamber and adapter (for use with OPT316/0OPT318 only)
900PT500 / 900PT500E Heated breathing tube
900PT501 Heated breathing tube, MR290 auto-fill chamber and adapter
900PT530E Junior heated breathing tube (for use with OPT316/0PT318 only)
900PT531 Junior heated breathing tube, MR290 auto-fill chamber and adapter

(for use with OPT316/0OPT318 only)
3 months 900PT913 Air filter
or (or more often if significantly discolored)
1000 hours
Reusable HC360 Reusable water chamber

FILTER REPLACEMENT

After the myAIRVO 2 has been switched on for a total of 1000 hours, a prompt will appear indicating that
an air filter change is due. Follow the steps below if filter change is due:

1.  Take the filter holder from the back of the unit and remove the filter.

Alr fitter change 2. Replace the old filter with a new one.

due
Replace now?

A
v 3. Reattach the filter holder to the unit (clip the bottom of the filter
holder in first, then rotate it upwards until the top clips into place).

4. Press the Mode button to move on to the “Replace now” screen.
5. Press the Up button to select “Now”.
6. Press the Mode button to confirm.

The hours counter will be reset to zero.

If you choose the “Later” option, the prompt will continue to appear
whenever the unit is switched on.

SERVICING
This device contains no internal serviceable parts.
Refer to the myAIRVO 2 Technical Manual for a list of external spare parts.
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5. TECHNICAL INFORMATION

SYMBOL DEFINITIONS

& /\ E | - [E] O C€o123

IrX1

Caution Type BF ATTENTION Do not Drip Proof Alternating Class Il Power 93/42/EEC _5)
Hot Surfaces Applied Part Consult throw away Current Double On/Off Class lla - —
accompanying Insulated (Standby) [0))

documents
c

PRODUCT SPECIFICATIONS

. . 295 mm x 1770 mm x 175 mm Target temperature o
Dimensions (1.6” x 6.7” x 6.9 settings 37,34, 31°C
2.2 kg (4.8 Ib) unit only, >33 mg/L at 37 °C target
Weight 3.4 kg (7.5 Ib) packaged in bag Humidity >10 mg/L at 34 °C target
incl. accessories >10 mg/L at 31 °C target
Supply frequency 50-60 Hz Maximum temperature 43 °C (109 °F)
of delivered gas (in accordance with ISO 8185:2007)
Supply voltage/current 100-115V 2.2 A (2.4 A max)
pply voltag 220-240 V 1.8 A (2.0 A max) Flow range (default)  10-60 L/min
Sound pressure level Alarms exceed 45 dbA @ 1m F/ow range 2-25 L/min
(Junior Mode)

Auditory alarm pause 115 seconds
Maximum oxygen input 60 L/min

The serial port is used for
Serial port downloading product data, <+4%

using F&P Infosmart™ software. (within the range 25-95% O,)
Oxygen analyzer

Operating conditions:
10 minutes to 31°C (88 °F), accuracy 18-28 °C (64-82 °F),

30 minutes to 37 °C (98.6 30-70% RH
°F) using a MR290 chamber

with flow rate of 35 L/min and

starting temperature 23 + 2 °C

(733 °F)

Warm-up time

Designed to conform to the requirements of:

IEC 60601-1

UL 60601-1 The unit complies with the electromagnetic compatibility requirements of IEC 60601-1-2. In
CSA C22.2/No. 6011 certain circumstances, the unit may affect or be affected by nearby equipment due to the
AS 3200.1.0 effects of electromagnetic interference. If this should happen, try moving the unit or the
EN 60601-1 location of the unit causing interference, or alternatively consult your healthcare provider.
ISO 8185

Accessory equipment connected to the serial port of the device must be certified to either IEC 60601-1 or IEC
60950-1. Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 60601-1-1. Anyone who connects
additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system and is therefore
responsible for ensuring that the system complies with the requirements of the system standard IEC 60601-1-1. If in
doubt, consult the technical services department or your local representative.

OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature 18 to 28 °C (64 to 82 °F)
Humidity 10 to 95% RH

Altitude 0 to 2000 m (6000 ft)
Mode of operation Continuous operation

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
The unit should be stored and transported in environmental conditions of -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F),
10 to 95% RH, non-condensing.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Unit Disposal Instructions

This unit contains electronics. Please do not discard with regular waste. Return to Fisher & Paykel
Healthcare or dispose according to local guidelines for disposing of electronics. Dispose according to Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive in European Union.

Consumables Disposal Instructions
Place the interface, breathing tube and chamber in a bag at the end of use and discard with regular waste.
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ANTES DE COMENZAR

Este Manual del usuario estd destinado para pacientes.
* Este Manual del usuario corresponde a las unidades myAIRVO 2 con fecha de fabricacion posterior a XXXXX.

* Lea este Manual del usuario, incluidas todas las advertencias. De lo contrario, podran producirse lesiones.
Asimismo, vea la guia en video del myAIRVO 2. Conserve ambos en un lugar seguro para su referencia posterior.

* Antes de usar el myAIRVO 2 por primera vez, debe configurarse de acuerdo con las instrucciones del Manual
Técnico del myAIRVO 2. Esto lo debe realizar solo un profesional de atencidon médica o técnico médico.

OTRAS REFERENCIAS

* Consulte las instrucciones de uso detalladas en el manual de uso del myAIRVO 2.

» Consulte otras instrucciones de usuario de los accesorios que considere relevantes.

» Para aprender a configurar y utilizar el myAIRVO 2, consulte los videos en el sitio web de Fisher & Paykel:
www.fphcare.com/myairvo.

* Ante cualquier tipo de problema, consulte el manual técnico del myAIRVO 2.

» Descarguese la aplicacion de simulacion del AIRVO 2 para aprender a utilizarlo.
Puede modificar los ajustes, simular errores y comprobar si sabe manejarlo.
Disponible en los centros de descarga de Apple, Google Play y Windows.

» Visite la pagina web de formacién y recursos de Fisher & Paykel (www.fphcare.co.nz/education),
donde encontrard cursos en linea que podra llevar a cabo al ritmo que desee y encuentros
formativos locales.

* Si el dispositivo lo van usar varios pacientes, debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso,
de acuerdo con las instrucciones del manual del Kit de Desinfeccion (900PT600).

* Para obtener mas asistencia, pongase en contacto con su representante de Fisher & Paykel Healthcare.
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1. DESCRIPCION GENERAL

El humidificador myAIRVO 2 con generador de flujo integrado genera gases respiratorios calentados y
humidificados para pacientes con respiracion espontdnea a través de una variedad de interfaces para el paciente.

USO PREVISTO

El myAIRVO 2 estd destinado al tratamiento de pacientes que respiran espontdneamente y que se
beneficiarian de la administraciéon de gases respiratorios calentados y humidificados de alto flujo. Los
pacientes a los que se haya intervenido para recibir un bypass en las vias respiratorias superiores también
quedarian encuadrados dentro de este grupo. El flujo puede estar entre 2-60 L/min segun la interfaz del
paciente. El myAIRVO 2 debe utilizarse en pacientes en el domicilio o en centros de atencidn a largo plazo.

MADVERTENCIAS

e El dispositivo no es un dispositivo de mantenimiento vital.

¢ Esnecesario supervisar al paciente de modo adecuado en todo momento. Si se interrumpe la alimentacion,
dejard de suministrarse la terapia.

¢ La administracidn nasal de los gases respiratorios genera una presion positiva dependiente del flujo en las
vias respiratorias (PAP). Esto debe considerarse cuando la presidn positiva en las vias respiratorias puede
causar efectos adversos en el paciente.

Para evitar quemaduras:

* El dispositivo solo deberia usarse con interfaces, cdmaras de agua y tubos respiratorios especificados en
este manual del usuario.

e Si se utiliza el tubo respiratorio o la interfaz durante mas tiempo que el especificado, podrian producirse
lesiones graves, incluidas infecciones.

* Antes de usar oxigeno con el dispositivo, lea todas las advertencias en la seccion «Oxigeno» de este manual.
* Nunca utilice el dispositivo si:
* el tubo respiratorio calentado presenta perforaciones, rasgaduras o esta retorcido;
* no esta funcionando correctamente;
e |los tornillos de la caja se han aflojado alguna vez.
¢ No bloquee el flujo de aire por el dispositivo y el tubo respiratorio.
* Eldispositivo debe estar ubicado en una posicién donde la ventilacion en torno al mismo no se halle restringida.

* Nunca obstruya las aperturas de aire del dispositivo, ni lo coloque en superficies blandas, tales como
camas, divanes o sofas, donde el filtro de aire pueda bloquearse. Mantenga las aperturas de aire libres de
cabellos, pelusas, etc.

Para evitar descargas eléctricas:

¢ No guarde o use el dispositivo donde pueda caerse al agua. Si se ha introducido agua dentro del recinto
del dispositivo, desconecte el cable eléctrico y deje de usarlo.

¢ Nunca utilice el dispositivo si:
* se ha caido o ha resultado dafado;
* el cable o el enchufe de alimentacién estan dafados;
¢ se ha caido en el agua.

« Evite quitar el cable eléctrico de la parte posterior del dispositivo. Si fuera necesario retirarlo, sujete el
conector al hacerlo. Evite tirar del cable eléctrico.

¢ Envie el dispositivo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen, salvo cuando
se indique lo contrario en este manual.

Para evitar ahogarse o inhalar un objeto extrano:

¢ Asegurese de que el filtro de aire estd colocado cuando utilice el dispositivo.

¢ No cologue o introduzca nunca un objeto en las aperturas o en el tubo.

Varios:

¢ No utilice el dispositivo cuando la temperatura ambiente sea superior a 30 °C (86 °F) o inferior a 10 °C
(50 °F). La produccion de humedad se verd comprometida con temperaturas inferiores a 18 °C (64 °F) y
superiores a 28 °C (82 °F).

» Este dispositivo no es adecuado para usar en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire u
oxigeno u 6xido nitroso.

* Antes de cada uso, compruebe que la sefal acustica de la alarma sea audible llevando a cabo la
comprobacién de la funcionalidad del sistema de alarma descrita en la seccidén Alarmas.
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2. CONFIGURACION DEL myAIRVO 2

1. ANTES DE COMENZAR

Coloque el dispositivo en un estante bajo o cerca del suelo, junto
a la cama. Debe colocarse por debajo de la altura de la cabeza
y plano.

2. INSTALE LA CAMARA DE AGUA

SI SE UTILIZA UNA CAMARA DE AGUA REUTILIZABLE HC360:

Con ayuda del embudo suministrado, llene la cdmara con suficiente agua
destilada para el periodo de tiempo de uso, pero nunca por encima
de la linea de 560 mL.

HC360: Ajuste de flujo en comparacion con el tiempo de uso

L/min| 2 5 100115 20| 25|30 ] 35|40 | 45|50 | 55|60
horas |106 | 42 | 21 | 14 | 10 8 7 6 5 4 4 3 3

/NADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:

¢ No llene la cdmara de agua con agua caliente.

Para evitar descargas eléctricas:

* Retire siempre la cdmara de agua para llenarla y hagalo siempre con una cantidad
suficiente de agua destilada para que no se agote.

Ajuste la cdmara de agua al dispositivo presionando hacia abajo el
protector de dedo y deslice la cdmara, alinedndola cuidadosamente
con los extremos azules de los puertos de la cadmara.

Empuje firmemente la cdmara hasta que el protector de dedo haga clic
al colocarse.

Continde en el paso 3, «Instale el tubo respiratorio calentado», detallado
a continuacion.

SI SE UTILIZA LA CAMARA DE RELLENO AUTOMATICO DE
AGUA MR290:

Retire las tapas azules de los puertos de la cdmara tirando de la lengUeta
hacia arriba y, a continuacion, retire la abrazadera que sostiene el tubo de
suministro de agua. Fije el adaptador suministrado sobre los dos puertos
verticales de la cadmara y empujelo por completo. A continuacion, abroche
el tubo de suministro de agua en su lugar.

Instale la cdmara MR290, tal y como se describe anteriormente para
la cdmara HC360.

l Cuelgue la bolsa de agua en la abrazadera colgante a 20 cm (8") por

\\4 H,0 encima del dispositivo e introduzca la espiga de la bolsa en el conector
de la parte inferior de la bolsa. Abra la tapa de ventilacién del lado de
I la espiga de la bolsa. La camara se llenara automaticamente al nivel
requerido y mantendra ese nivel hasta que la bolsa de agua esté vacia.
= Utilice Unicamente agua destilada y asegurese de que siempre haya

suficiente en la bolsa para evitar falta de agua.




Compruebe que el agua fluye en la cdmara y que se mantiene debajo
de la linea de llenado. Si el nivel de agua supera la linea de llenado,
reemplace la cdmara inmediatamente.

MR290: Ajuste de flujo en comparacion con el tiempo de uso

(bolsa de agua 900PT401, 1000 mL)
L/m/n 2 5 10 15 201 25 | 30| 35 140 | 45| 50 | 55 | 60
horas | 189 | 75 37 25 18 15 12 10 9 8 7 6 6

/NADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:

* No ponga a funcionar el dispositivo sin que la cdmara de agua esté colocada
en su lugar.

* No toque la placa de calentamiento, la cdAmara de agua ni la base de la cdmara
durante el uso.

* El agua almacenada en la cdmara se calienta durante el uso. Tenga cuidado
cuando retire y vacie la cdmara.

Para evitar descargas eléctricas:

* Al manipular el dispositivo con la camara de agua colocada, evite inclinarlo para
que el agua no penetre dentro.

¢ Sague toda el agua de la cdmara de agua antes de transportar el dispositivo.

/N\PRECAUCIONES

Para asegurar una terapia optima (solo MR290):
* No utilice la cdmara de relleno automatico MR290 si se ha caido o se ha quedado sin
agua, o bien si se ha activado la alarma correspondiente a falta de agua.
¢ No use la cdmara MR290 si el nivel de agua se encuentra por encima de la linea del
nivel de agua maximo, ya que el agua podria introducirse en las vias del paciente.
3. INSTALE EL TUBO RESPIRATORIO CALENTADO
Un extremo del tubo respiratorio calentado tiene un manguito de plastico
azul. Levante el manguito y deslice el conector hacia el dispositivo.
Empuje el manguito hacia abajo para fijarlo.

/NADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:

¢ No modifique el tubo respiratorio ni la interfaz de forma alguna.

¢ No permita que el tubo respiratorio permanezca en contacto directo con la piel
durante periodos prolongados de tiempo.

* Sise aumenta el calor por encima de los niveles de temperatura ambiente en
cualquier parte del tubo respiratorio o la interfaz, (p. ej: cubriéndolo con una
manta o calentandolo en una incubadora o en un calentador elevado para un
recién nacido), podrian producirse lesiones graves.

* No utilice un manguito aislante ni accesorios similares que no haya recomendado
Fisher & Paykel Healthcare.

/N\PRECAUCIONES

* Coloque el tubo respiratorio calentado lejos de cables eléctricos de
monitorizacion (EEG, ECG/EKG, EMG, etc.), para minimizar toda posible
interferencia con la sefal monitorizada.

4. SELECCIONE LA INTERFAZ PARA EL PACIENTE
El myAIRVO 2 puede utilizarse con diversas interfaces para el paciente. Consulte las instrucciones de
usuario especificas de la interfaz para el paciente que utilizard, incluidas las advertencias.

/NADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:
*« No modifique el tubo respiratorio ni la interfaz de forma alguna.
* No utilice interfaces para el paciente no incluidas aqui.

Canula nasal Interfaz d Adaptador de interfaz
traqueostomia de la mascara

CUT W™ Optiflow™ Optiflow™ Junior OPT970 / OPT980 / RTO13 (con mascara)
0P 1942 OPT842 OPT316, OPT318 OPT870
OPT944 OPT844 (Consulte «Uso del Tenga en cuenta que el adaptador de

interfaz de la mascara OPT980/RTO13 esta
diseflado para utilizarlo Unicamente con
mascaras ventiladas. No utilice mdascaras
selladas.

OPT946 OPT846 AIRVO 2» -
«Modo Junior»)




COMO DEBE TRATARSE LA CONDENSACION

El dispositivo debe colocarse por debajo de la altura de la cabeza
y en una superficie plana, de manera gue la condensaciéon se drene
hacia la cdmara de agua, lejos del paciente.

Si se acumula demasiada condensacidon en el tubo respiratorio
calentado, desconecte la interfaz del paciente del tubo respiratorio
calentado, levante el extremo del tubo del paciente para drenar vy,
de esta manera, la condensacion se dirige a la cdmara de agua.

Si las velocidades del flujo deseadas son mas elevadas, serd necesario
reducir en primer lugar la velocidad de flujo a 30 L/min o menos,

con el fin de asegurarse de que la condensacién se drena en la cdmara
de agua.

Minimice las fuentes de refrigeracidén locales que funcionan en el tubo
respiratorio calentado, como, por ejemplo, un ventilador para refrigerar
al paciente o un dispositivo/conducto de aire acondicionado.

Si la condensacion persiste, plantéese bajar la temperatura deseada.
Si la temperatura deseada es mas baja, se reducirad la produccion
de humedad y, de esta manera, el nivel de condensacion.

Nota: También disminuira la concentracion de humedad y la temperatura
gue recibe el paciente.



3. USO DEL myAIRVO 2

1. ENCIENDA EL DISPOSITIVO

Enchufe el cable eléctrico del dispositivo en la toma de suministro
eléctrico. El conector del otro extremo del cable eléctrico debe fijarse
bien en la parte posterior del dispositivo.

/N\ADVERTENCIAS

Para evitar descargas eléctricas:
* Asegurese de que el dispositivo esté seco antes de enchufarlo.

Encienda el dispositivo presionando el botén de encendido/apagado.

2. CALIENTE

El dispositivo comenzara a calentarse. Aparecera en pantalla un simbolo
de calentamiento.

Simbolo de «Calentamiento»

3. CONECTE LA INTERFAZ PARA EL PACIENTE

Simbolo «Listo para uso»

Cuando aparezca el simbolo de «Listo para uso» en la pantalla, conecte
la interfaz para el paciente al tubo respiratorio calentado. Ajuste el
cierre para sostener el peso del tubo respiratorio calentado.

Cuando utilice el dispositivo por primera vez, el aire se sentira tibio.
Continde respirando normalmente.

4. DESPUES DE SU USO

Cuando termine de utilizar el dispositivo, retire la interfaz y drene el
exceso de condensacion del tubo respiratorio elevando el extremo
del paciente del tubo y dejando que la condensacién fluya hacia

la cdmara de agua.

5. MODO DE SECADO

A continuacion, mantenga presionado el botdn de encendido/apagado
durante 3 segundos hasta que suene una melodia. El dispositivo pasard
automaticamente al modo de secado y secara el tubo para que esté
listo para el siguiente uso. El modo de secado dura 99 minutos.

El dispositivo se apagara automaticamente cuando termine.

/NADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:

* No se ponga la interfaz durante el modo de secado. El aire esta caliente
y puede causarle lesiones.

¢ No quite la cdmara de agua hasta que haya finalizado el modo de secado.

Para apagar el dispositivo sin terminar el modo de secado (aunque no
se recomienda), mantenga presionado el botdn de encendido/apagado
durante 5 segundos.

Si desconecta el cable eléctrico del dispositivo del suministro eléctrico
mientras el dispositivo estd en funcionamiento, sonara la alarma
correspondiente a falta de suministro eléctrico. Presione el botdn de
«Pausa de Audio» para silenciar esta alarma.
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AJUSTES AVANZADOS

Cuando aparezcan los simbolos de «Calentamiento» o «Listo para uso»,
puede presionar el botdén de modo para ver y cambiar los ajustes avanzados.

TEMPERATURA DE CONDENSACION DESEADA

Puede configurar el myAIRVO 2 con tres ajustes de temperatura de
condensacién deseada:

e 37 °C (98,6 °F)

e 34 °C (93 °F) [si el cumplimiento a 37 °C resulta problematico]

e 31°C (88 °F) [solo para mascaras faciales].

Puede que no tenga acceso a todos los ajustes si:
« el dispositivo se encuentra en el modo Junior (limitado a 34 °C);
¢ el dispositivo estaba configurado inicialmente con limites mas ajustados.

El myAIRVO 2 recordara el ajuste deseado de temperatura de
condensacién cuando apague el dispositivo.

Para cambiar el ajuste de temperatura de
condensaciéon deseada:

Presione los botones de subir y bajar para seleccionar
el ajuste nuevo.

El nimero mdas grande en el centro de la pantalla
muestra su ajuste seleccionado.

Los numeros pequefos cerca de la flecha muestran
el ajuste minimo y maximo accesible.

Presione el botén de modo para pasar a la pantalla siguiente.

FLUJO DESEADO

Puede configurar el myAIRVO 2 en flujos entre 10 L/min y 60 L/min,

en incrementos de 1L/min (10-25 L/min) y 5 L/min (25-60 L/min).

Puede que no tenga acceso a todos los ajustes si:

. la unidad estd en modo Junior (limitado a 2-25 L/min, en aumentos
de 1L/min);

. el dispositivo estaba configurado inicialmente con limites mas ajustados.

El myAIRVO 2 recordara el ajuste de flujo deseado cuando apague

el dispositivo.

Para cambiar el ajuste de flujo deseado:

Presione los botones de subir y bajar para seleccionar
el ajuste nuevo.

%_. El nimero mdas grande en el centro de la pantalla
o muestra su ajuste seleccionado.

Los numeros pequefios cerca de la flecha muestran
el ajuste minimo y maximo accesible.

Presione el botdn de modo para pasar a la pantalla siguiente.



MODOS DE DfA/NOCHE
Puede configurar el myAIRVO 2 a los modos de «dia» o «noche».

En el modo de «noche, algunos de los sonidos del myAIRVO 2 seran
mas silenciosos. La pantalla se atenuara. Las alarmas no se veran
afectadas.

El myAIRVO 2 recordara el ajuste de modo de dia/noche cuando
apague el dispositivo.

Para cambiar el ajuste de modos de dia/noche:

Presione los botones de subir y bajar para seleccionar
el ajuste nuevo.

L3

LY
o W > «Dia» .’ > «Noche»
’ L)

Presione el botén de modo para pasar a la pantalla siguiente.

CUMPLIMIENTO
|I En esta pantalla se mostraran tres tipos de datos de cumplimiento:

Muestra el niumero total de horas que el dispositivo ha
Total de horas de uso .
Total de horas de uso estado encendido.
83

Muestra el promedio de horas que se ha usado el

Horas por dia dispositivo por dia.

Total de control Muestra informacion de uso para uso médico.

Presione el botédn de modo para volver a la pantalla «Calentamiento/
Listo para usow.

MODO JUNIOR

Si con el paciente se va a utilizar una canula nasal Junior Optiflow (OPT316/0PT318), debe activar el
modo Junior.

El modo Junior limita los ajustes deseados a 34 °C y de 2 a 25 L/min, en incrementos de 1 L/min.

Para activar el modo Junior:

Es necesario que vea el simbolo de «Calentamiento» o el simbolo de «Listo para uso»
para activar el modo Junior.

Mantenga pulsado el botén de modo durante 5 segundos.

Nuevos ajustes deseados

Los ajustes deseados de temperatura de condensacion y de flujo cambiaran
automaticamente. Los iconos de colores en las esquinas de la pantalla indican
gue este dispositivo se encuentra en el modo Junior. :

: Nuevos ajustes
deseados

de modo durante 5 segundos.

Para desactivar el modo Junior, siga el mismo procedimiento: mantenga pulsado el botdn ;

Si no puede activar el modo Junior, es posible que el modo Junior no se haya habilitado para su
dispositivo. Contacte con su representante de Fisher & Paykel Healthcare.

B-9



OXIiGENO

Puede conectar oxigeno complementario al myAIRVO 2. Conecte la salida
de la fuente de oxigeno al puerto de entrada de oxigeno que hay en la
parte posterior del dispositivo. Asegurese de introducir con firmeza el tubo
de oxigeno en este puerto de conexion.

La fraccion de oxigeno que respira con esta mezcla de aire/oxigeno esta
determinada por el ajuste de flujo de aire del dispositivo y el flujo de
oxigeno conectado al puerto de entrada de oxigeno del dispositivo.

La tabla siguiente indica la parte de oxigeno aproximada que se administra
para el intervalo de flujos de aire y oxigeno del dispositivo. Las fracciones
de oxigeno dadas asumen que la fuente de oxigeno es un concentrador de
oxigeno domeéstico. Estos valores seran superiores si la fuente de oxigeno
es oxigeno envasado. Con flujos inferiores a 10 L/min, la fracciéon de
oxigeno suministrada varia significativamente con cambios pequenos en el
flujo de oxigeno de entrada. Los ajustes de flujo de oxigeno deben titularse
segun los niveles de saturaciéon en sangre.

Ajuste de flujo deseado del myAIRVO 2 (L/min)
15 20 25 30 35 40 45 50 55

~
=
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~

o
<
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x
o
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T
2
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Es importante que el médico que prescriba su terapia de oxigeno apruebe
los ajustes de flujo y oxigeno y que usted no los cambie sin habérselo
consultado previamente.

Compruebe que se alcancen niveles adecuados de saturacion en el
flujo indicado.

Use la monitorizacion de oxigeno continua en pacientes que sufririan una
gran desaturacion si se interrumpiera el suministro de oxigeno.

/NADVERTENCIAS

Antes de utilizar oxigeno con el dispositivo, lea todas las advertencias siguientes:

e El uso de oxigeno requiere de cuidados especiales para reducir el riesgo de
incendio. Por este motivo y por razones de seguridad, todas las fuentes de ignicion
deben estar lejos del dispositivo y preferiblemente fuera de la habitacion donde
se esté utilizando. No utilice oxigeno mientras fuma o en presencia de una llama
descubierta. El dispositivo debe estar ubicado en una posicién donde la ventilacion
en torno al mismo no se halle restringida.

e Es posible que se produzca una ignicidon espontdnea y violenta si entran en
contacto con el oxigeno bajo presion aceites, grasas o sustancias grasientas. Estas
sustancias deben mantenerse lejos de todos los kits de oxigeno.

* Asegurese de que el myAIRVO 2 esté encendido antes de conectar el oxigeno.

* El oxigeno debe afadirse Unicamente a través del puerto de entrada de oxigeno
especial, ubicado en la parte posterior del dispositivo. Para cerciorarse de que el
oxigeno entra correctamente en el dispositivo, el puerto de entrada de oxigeno debe
estar colocado correctamente en el portafiltros y este debe introducirse sin problemas
en el dispositivo. El conector del cable eléctrico también debe estar bien sujeto.

¢ No conecte oxigeno complementario al myAIRVO 2 a unas velocidades de flujo
superiores a la velocidad deseada del myAIRVO 2, puesto que el exceso de oxigeno
se descargaria en las zonas proximas o 15 L/min.

e La concentracién de oxigeno administrado al paciente puede verse afectada por
cambios en el ajuste de flujo o de oxigeno, por la interfaz para el paciente o si las
vias aéreas estan obstruidas.

Cuando termine, apague la fuente de oxigeno. Desconecte la salida de la
fuente de oxigeno del puerto de entrada de oxigeno que hay en la parte
posterior del dispositivo.

/N\ADVERTENCIAS

Para evitar quemaduras:
« El flujo de oxigeno debe desconectarse cuando no se utiliza el dispositivo, de
manera que no se acumule oxigeno en el dispositivo.
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ALARMAS

El myAIRVO 2 posee alarmas visuales y audibles que advierten sobre interrupciones en su tratamiento.
Estas alarmas las genera un sistema de alarma inteligente, que procesa informacion de los sensores
y ajustes deseados del dispositivo y compara esta informacién con limites preprogramados.

SENALES DE ALARMA

Simbolos

Sefal de alarma visual

(mensaje)

Sefal de alarma audible

3 pitidos en 3 segundos. S 115 segundos.
Se repite cada 5 segundos.

A: Condicidon de la alarma.

ZES Audio detenido.

Presione este botdn para silenciar la alarma audible durante

La alarma audible puede reactivarse pulsando de nuevo
este boton.

SITUACIONES DE ALARMA

Todas las alarmas que se muestran a continuacion se han considerado como de «prioridad media».
Dichas prioridades se han asignado para un puesto de operador a una distancia maxima de 1 metro del
dispositivo. El dispositivo también usa un sistema interno de clasificacion de prioridades. Si ocurren
condiciones multiples de alarma, el dispositivo exhibird la alarma de mayor prioridad.

La tabla siguiente enumera todas las condiciones de alarma desde la mayor prioridad a la menor prioridad,
sSus causas, posibles soluciones y retrasos. Las situaciones de alarma que afectan a la administracion de
oxigeno precisan una respuesta inmediata con el fin de evaluar los niveles de saturacién del paciente. Las
situaciones de alarma que afectan al suministro de humedad precisan una respuesta rdpida para evaluar el
posible secado de la mucosidad y los bloqueos asociados.

Los siguientes retardos de alarma presuponen que el dispositivo se encuentra en modo «Listo para uso».

Mensaje Significado Afecta a: Retrasos
Error El dispositivo ha detectado un fallo interno y se ha apagado. Oxigeno
(E###) Desconecte el dispositivo y reinicielo. Si el problema persiste, anote el cédigo de error humgedad‘ <5 segundos
y contacte con su representante de Fisher & Paykel Healthcare. ’
Verifique el | El dispositivo no puede detectar el tubo respiratorio calentado. Oxigeno
tubo Verifique que el tubo respiratorio calentado no estd dafiado y estd conectado hum%daci <5 segundos
correctamente. Si el problema persiste, cambie el tubo respiratorio calentado. ’
Compruebe si | El dispositivo ha detectado una fuga en el sistema.
hay fugas La causa mas probable es que se ha retirado la cdmara de agua o no se ha
colocado en su lugar correctamente. .
o . ) ) ~ , Oxigeno,
Verifique que el tubo respiratorio calentado no estd dafado y estd conectado humedad. <120 segundos
correctamente.
Verifigue si la interfaz nasal esta instalada.
Verifique si el tubo se ha instalado.
Verifique El dispositivo ha detectado un bloqueo en el sistema.
si hay Verifique si el tubo respiratorio calentado o la interfaz para el paciente estan obstruidos.
obstrucciones | Verifique si hay obstrucciones en el filtro de aire o el portafiltros. Oxigeno, <10 segundos
Compruebe si el dispositivo debe estar en el modo Junior. Si con el paciente humedad.

se va a utilizar una canula nasal Junior Optiflow (OPT316/0OPT318), debe activar
el modo Junior.

O, demasiado
bajo

El nivel de oxigeno medido ha caido por debajo del limite permitido.
Compruebe que la fuente de oxigeno todavia esta conectada correctamente. Oxigeno <20 segundos
Ajuste el nivel de oxigeno de la fuente de oxigeno segun sea necesario.

O, demasiado

El nivel de oxigeno medido ha excedido el limite permitido.

alto Ajuste el nivel de oxigeno de la fuente de oxigeno seguin sea necesario. Oxigeno <20 segundos
Verifique las | El dispositivo ha detectado que esta funcionando en condiciones ambiente
condiciones |/nadecuadas.
de funciona- Esta alarma puede originarse por un cambio repentino en las condiciones Humedad 60 +/
miento ambiente. - 6 segundos

Mantenga el dispositivo en funcionamiento durante 30 minutos. Desconecte el
dispositivo y reinicielo.




(continuacion)

Mensaje Significado Afectaa: Retrasos

No puede El dispositivo no puede alcanzar el ajuste de flujo deseado.
alcanzar flujo | Verifique si el tubo respiratorio calentado o la interfaz para el paciente estan obstruidos.
deseado Compruebe si el ajuste de flujo deseado es demasiado alto para la interfaz del paciente
utilizada (consulte «Configuracion del myAIRVO 2» - «Seleccionar interfaz del paciente»).

El dispositivo seleccionara los nuevos ajustes deseados apropiados. Se le solicitard una ) )
confirmacién. Oxigeno <2 minutos

/NADVERTENCIAS

¢ La concentracion de oxigeno suministrada al paciente puede verse afectada por
cambios en los ajustes del flujo. Ajuste el nivel de oxigeno de la fuente de oxigeno
segun sea necesario.

Verifique el |La cdmara se ha quedado sin agua.

agua Si esta utilizando la camara reutilizable HC360: Quite la cdmara y vuelva a llenarla.
Si se utiliza la camara de llenado automdatico MR290: Si la cdmara se queda sin agua, es
posible que el flotador esté danado. Sustituya la cdmara y la bolsa de agua. [A los veinte
segundos de retirar la camara se activara la alarma «Compruebe si hay fugas» (véase Humedad <30 minutos
mas arriba). Al reemplazar la cdmara, el dispositivo entra en el modo de calentamiento y
reanuda el funcionamiento normal.]
Para asegurarse de que la humidificacidon sea continua, asegurese siempre de que la
cdmara o la bolsa de agua no se queden sin agua.

No puede El dispositivo no puede alcanzar el ajuste de temperatura deseada.
alcanzar Se le solicitard una confirmacion.
temperatura | La causa mas probable es que el dispositivo esté funcionando a una velocidad de flujo alta
deseada en condiciones ambientales bajas. Considere reducir el ajuste de flujo deseado. 30 +/
/NADVERTENCIAS Humedad | 3% inlitos

¢ La concentracion de oxigeno suministrada al paciente puede verse afectada por
cambios en los ajustes del flujo. Ajuste el nivel de oxigeno de la fuente de oxigeno
segun sea necesario.

[Sin El dispositivo se ha desconectado del suministro eléctrico.
suministro No hay alarma visual. La alarma audible sonara durante 120 segundos. Si la alimentacion
eléctrico] se reactiva en ese momento, el dispositivo se reiniciard automaticamente, a menos que se
haya pulsado el botén «Pausa de audio». Oxigeno, <5 segundos
/NADVERTENCIAS humedad.

* Es necesario supervisar al paciente de modo adecuado en todo momento. Si se
interrumpe la alimentacidn, dejard de suministrarse la terapia.

LIMITES DE ALARMA

La mayoria de los limites de alarma estan preprogramados. Las excepciones se mencionan a continuacion.
Estos limites de alarmas pueden cambiarse a otros valores por el personal autorizado. Los cambios se
conservaran durante o después de los cortes de corriente.

Situacion de alarma Limite de alarma Posibles valores
configurado en fabrica preestablecidos
O, demasiado bajo 21% O, 21025 % O,
. 30-95 % O
0, 2
O, demasiado alto 90 % O, En aumentos del 5 %

/NADVERTENCIAS

¢ Puede existir un riesgo si se usan diferentes ajustes preestablecidos de alarma en diferentes dispositivos dentro de una
misma area, por ejemplo, en un centro de atencidn a largo plazo.
¢ Los limites de alarma configurados en valores extremos pueden inutilizar la alarma.

COMPROBACION DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA

La funcionalidad del sistema de alarma puede comprobarse en cualquier momento cuando el dispositivo
estd encendido. Retire el tubo respiratorio calentado. Debe ver la sefal de la alarma visual «Verifique el
tubo» y escuchar la sefal de la alarma audible. Si falta una sefal de alarma, no use el dispositivo.
Contacte con su representante de Fisher & Paykel Healthcare.

SENALES AUDIBLES DE INFORMACION
Ademas de las sefales audibles de alarma, se incluyen sefales audibles de informacién. Se describen
a continuacion.

Melodia Significado

Secuencia ascendente de 5 tonos Ha aparecido el simbolo «Listo para usar»
Secuencia ascendente de 3 tonos Activacidon/desactivacion del modo Junior
Escala descendente de 3 tonos (dentro de 2 segundos) El modo de secado se ha activado
Tono Unico cada 5 segundos Nivel medido de oxigeno >33 % al apagar
Tono unico cada 30 segundos Nivel medido de oxigeno >95 %
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4. LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

Es importante seguir con atencioén las instrucciones en esta seccidn para mantener el dispositivo limpio
Yy seguro para usar, y extender la vida de los consumibles.

Las siguientes instrucciones son para el uso en casa de un uUnico paciente. Si el dispositivo lo van usar
varios pacientes, debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso individual, de acuerdo con las
instrucciones del manual del Kit de Desinfeccion (900PT600). Ademas, debera cambiarse la interfaz
para el paciente, el tubo respiratorio calentado y la cdmara de agua entre paciente y paciente.

Se han de seguir las técnicas de asepsia estdndar para minimizar la contaminacion al manipular el
dispositivo y los accesorios. Estas técnicas incluyen lavarse las manos correctamente, evitar el contacto de
las manos con los puertos de conexidn, desechar de manera segura los consumibles utilizados y almacenar
correctamente el dispositivo después de su limpieza y desinfeccidn.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DIARIA
Ejecute el modo de secado y enjuague la interfaz para el paciente y la camara de agua
1. Deje que el modo de secado se ejecute después del uso (consulte «Uso del myAIRVO 2 - Modo de secado»).

2. Retire la interfaz, limpiela y enjudguela con agua potable. Vuélvala a conectar al tubo respiratorio
calentado con el modo de secado aun en funcionamiento para secar la interfaz.

Si esta utilizando la camara reutilizable HC360:

Una vez finalizado el modo de secado, retire la cdAmara de agua presionando hacia abajo el
protector de dedo y sacando la camara. Lave y enjuague la cdmara y vuelva a llenarla con
suficiente agua destilada para el siguiente uso.

Si esta utilizando la cdAmara MR290:
No lave ni extraiga esta camara.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA SEMANAL
Limpie la interfaz para el paciente, la cdmara de agua y el myAIRVO 2

1. Apague el dispositivo y desenchufelo de la toma de corriente.
2. Quite el tubo respiratorio calentado y drene el exceso de condensacion.

3. Retire la interfaz del tubo respiratorio calentado, ldvela con agua tibia con un detergente suave para
vajillas, enjudguela con agua potable y vuelva a conectarla al tubo respiratorio calentado.

4. Quite la cdmara de agua.

Si esta utilizando la cdmara HC360: Vierta y deseche el agua restante. Quite la base de la cdmara. Lave
la parte superior y la base de la cadmara con un detergente suave para vajillas y enjudguela. Sumerja la
camara en una solucidn de vinagre (1 parte) y agua (2 partes) durante 10 minutos. Enjuague y seque.

Si estd utilizando la cdmara MR290: No lave esta cdmara. Aparte con cuidado la cdmara MR290.

6. Limpie a fondo la parte interna de la conexidn del tubo respiratorio calentado con un trapo limpio
y que suelte poca pelusa, mojado con agua tibia y un detergente suave para vajillas.

7. Limpie la parte externa del dispositivo con un trapo limpio y humedecido (no mojado) en agua tibia
con detergente suave para vajillas. No utilice solventes ni abrasivos fuertes, ya que pueden dafar
el dispositivo.

8. Vuelva a instalar el tubo respiratorio calentado.
Si estd utilizando la cdmara HC360, vuelva a instalar la camara.

Si esta utilizando la cdmara MR290, vuelva a instalar la cdmara MR290 y vuelva a conectar la bolsa de
agua. Compruebe que el agua fluye en la cdmara y que se mantiene bajo la linea de llenado. Si el nivel
de agua supera la linea de llenado, reemplace la cdmara inmediatamente.

10. Vuelva a conectar el suministro eléctrico.

11. El dispositivo esta ahora listo para otra semana de uso.
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PROGRAMACION PARA EL CAMBIO DE ACCESORIOS

Los accesorios del dispositivo deben cambiarse con frecuencia para evitar riesgo de infeccién. Las

piezas se deben reemplazar inmediatamente si estdn dafadas o descoloridas; de lo contrario, se deben
reemplazar en los periodos de tiempo que se indican en la siguiente tabla. Con estos periodos se asume
gue se siguen los procedimientos de limpieza diaria y semanal descritos anteriormente. Si no se respetan
los procedimientos ni los tiempos indicados, los periodos de uso maximos pasaran a ser los que se indican
en el manual del AIRVO 2. Estos accesorios son para su uso por un Unico paciente.

Periodo Numero de pieza y descripcion

maximo de
uso

Interfaces Junior Optiflow

1 semana OPT316/0OPT316E  Cénula nasal, para lactantes
OPT318/OPT318E  Canula nasal, pediatrica
El resto de interfaces para el paciente
OPT942/0OPT942E Canula nasal Optiflow™+, pequefia
OPT944/0OPT944E Canula nasal Optiflow™+, mediana
OPT946/0OPT946E Canula nasal Optiflow™+ , grande
OPT970/0OPT970E Interfaz de tragueostomia

7 mes OPT980/0OPT980E Adaptador de la interfaz de la mascara

OPT842/0OPT842E Canula nasal Optiflow™, pequefa
OPT844/0OPT844E Canula nasal Optiflow™, mediana
OPT846/0PT846E Canula nasal Optiflow™, grande
OPT870/0OPT870E Interfaz de traqueostomia
RTO13/RTO13E Adaptador de la interfaz de la mascara, 22 mm
Todos los kits de tubo y camara
900PT561 Tubo respiratorio calentado AirSpiral™
900PT560/900PT560E
900PT290E Cdmara de llenado automatico y adaptador MR290 (solo se debe utilizar

2 meses con OPT3?6/OP.T318)
900PT500/900PT500E Tubo respiratorio calentado
900PT501 Tubo respiratorio calentado, cdmara de llenado automatico y adaptador

MR290
900PT530E Tubo respiratorio calentado Junior (solo se debe utilizar con OPT316/0PT318)
900PT531 Tubo respiratorio calentado Junior, cdmara de llenado automatico y
adaptador MR290 (solo se debe utilizar con OPT316/0PT318)
3 meses 900PT913 Filtro de aire
o (o con mas frecuencia en caso de que la decoloracidon sea importante)
1000 horas
Reutilizable | HC360 Camara de agua reutilizable

SUSTITUCION DEL FILTRO

Cuando el dispositivo myAIRVO 2 ha estado funcionando durante un total de 1000 horas, aparecera una
advertencia que le indica que ha llegado el momento de cambiar el filtro de aire. Siga los siguientes pasos
cuando deba proceder a cambiar el filtro de aire:

1. Extraiga el portafiltros de la parte posterior del dispositivo y saque
del filtro de aire el flltl’O

iCambiar ahora? 2. Reemplace el filtro viejo por uno nuevo.
A
v

Préoximo cambio

3.  Vuelva a conectar el portafiltros al dispositivo (abroche la parte
inferior del portafiltros primero, luego girelo hacia arriba hasta que
la parte superior encaje en su lugar).

4. Pulse el botén de modo para pasar a la pantalla «¢Cambiar ahora?».
5. Pulse el botdn hacia arriba para seleccionar «Ahora».
6. Pulse el botédn de modo para confirmar.

El contador volvera a cero.

Si opta por la opcidn «Mas tarde», seguird apareciendo la advertencia
siempre que la unidad se encienda.

MANTENIMIENTO
Este dispositivo no contiene piezas que pueda reparar el usuario.
Consulte el manual técnico del myAIRVO 2 para conocer cudl es la lista de piezas de repuesto externas.
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5. INFORMACION TECNICA

DEFINICION DE LOS SiMBOLOS

PN

Precaucion: Tipo BF
Superficies

calientes

Pieza aplicada

A X

IPX1
ATENCION No
Consulte la tirar
documentacién
adjunta

Resistente a
humedades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

295 mm x 1770 mm x 175 mm

I
~
| O O C€0123
Corriente Clase Il Interruptor 93/42/CEE
alterna Dob!e aisla- Encendido/ Clase lla
miento apagado
(Espera)

Ajuste de temperatura 37, 34, 31°C

Dimensiones (116" x 6,7" x 6,9")
2,2 kg (4,8 Ibs) (solo el dispositivo),
Peso 3,4 kg (7,5 Ibs) empaquetado en

bolsa, incluidos los accesorios

Humedad

>33 mg/L a 37 °C, valor deseado
>10 mg/L a 34 °C, valor deseado
>10 mg/L a 31 °C, valor deseado

Frecuencia del
suministro

50-60 Hz

Temperatura maxima
del gas suministrado

43 °C (109 °F)
(de conformidad con la normativa
1S0O8185:2007)

Voltaje/corriente de
alimentacion

100-115V 2,2 A (2,4 A max.)
220-240 V 1,8 A (2,0 A max.)

Intervalo de flujo minimo

Nivel de presion del
sonido

Las alarmas exceden 45 dbAal1m

Pausa de la alarma
audible

15 segundos

Puerto serie

El puerto serie se usa para
descargar datos del producto,
usando el software F&P Infosmart™.

Tiempo de
calentamiento

10 minutos a 31 °C (88 °F),

30 minutos a 37 °C (98,6 °F) con
una camara MR290 con velocidad
de flujo de 35 L/min y temperatura
inicial de 23 £ 2 °C (73 £ 3 °F)

(predeterminado) 10-60 L/min
Intervalo de flujo .
(Modo Junior) 2-25 L/min
Entraqa maxima 60 L/min
de oxigeno

<t4 %

Precision del
analizador
de oxigeno

(dentro del intervalo 25-95 % O,)
Condiciones de funcionamiento:
18-28 °C (64-82 °F),

30-70 % de HR

DiseAado para cumplir los requisitos de:

IEC 60601-1

UL 60601-1

CSA C22.2/No. 6011
AS 3200.1.0

EN 60601-1

ISO 8185

El dispositivo cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética de la norma

IEC 60601-1-2. En algunas circunstancias, el dispositivo podra afectar o verse afectado por
equipos cercanos debido a los efectos de interferencia electromagnética. En caso de que
esto ocurra, pruebe a mover el dispositivo o la ubicacion del dispositivo que estd causando
interferencias, o bien consulte a su proveedor de atencién médica.

El equipo accesorio conectado al puerto serie del dispositivo debe poseer la certificacion IEC 60601-1 0 IEC 60950-1.
Ademas, todas las configuraciones deben cumplir con la norma del sistema IEC 60601-1-1. Cualquier persona que
conecta equipos adicionales a la pieza de entrada de sefial o la pieza de salida de seflal configura un sistema médico
y, por tanto, es responsable de asegurarse de que el sistema cumple con los requisitos de la norma de sistemas

IEC 60601-1-1. En caso de duda, consulte al departamento de servicios técnicos o su representante local.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
De 18 a 28 °C (64 a 82 °F)

Temperatura ambiente

Humedad
Altitud

Modo de funcionamiento

10 a 95 % de HR

De 0 @ 2000 m (6000 pies)

Funcionamiento continuo

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El dispositivo debe almacenarse y transportarse en condiciones ambientales de -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F),
10 a 95 % HR, sin condensacion.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACION

Instrucciones de eliminacion del dispositivo

Este dispositivo contiene componentes electréonicos. No desechar con los residuos comunes. Envielo
a Fisher & Paykel Healthcare o deséchelo de acuerdo a las directivas locales para la eliminacién de
componentes electréonicos. Deséchelo de acuerdo a la directiva para los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos (RAEE).

Instrucciones para la eliminacion de consumibles
Coloque la interfaz, el tubo respiratorio y la cdmara de agua en una bolsa al final de su vida util
y eliminelos con los residuos normales.
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AVANT DE COMMENCER

* Ce manuel d’utilisation s’adresse aux patients.

* Ce manuel d’utilisation s’appligue aux appareils myAIRVO 2 dont la date de fabrication est ultérieure au
2016-06-06.

* Lire ce manuel d’utilisation présentant tous les avertissements. Le non-respect des instructions peut
entrainer des blessures. Visionner également le guide vidéo du myAIRVO 2. Les conserver pour pouvoir
les consulter ultérieurement.

* Avant la premiére utilisation du myAIRVO 2, celui-ci doit étre configuré en suivant les instructions fournies
dans le manuel technique du myAIRVO 2. Cette opération doit étre réalisée par un professionnel de santé
ou un technicien médical.

AUTRES REFERENCES

» Consulter le manuel d’utilisation de myAIRVO 2 pour des instructions détaillées avant utilisation.

* Se reporter aux instructions d’utilisation de tous les accessoires pertinents.

* Pour apprendre comment préparer et utiliser 'appareil myAIRVO 2, consulter les vidéos sur le site web
Fisher & Paykel www.fphcare.com/myairvo. S

* Pour des informations concernant le dépannage, veuillez consulter le manuel
technique du myAIRVO 2.

» Télécharger 'application AIRVO 2 Simulator pour apprendre comment utiliser le
myAIRVO 2. Vous pouvez modifier les réglages, simuler des pannes et tester vos
compétences. Disponible dans les App stores Apple, Google Play et Windows.

» Consulter le site web Fisher & Paykel de formation et de ressources (www.fphcare.co.nz/education),
vous Y trouverez des cours en ligne a votre rythme et des événements de formation locaux.

» Si llappareil est utilisé par plusieurs patients, il doit étre nettoyé et désinfecté entre chaque patient
conformément aux instructions du manuel du kit de désinfection (900PT600).

» Pour toute assistance complémentaire, contacter votre représentant Fisher & Paykel Healthcare.
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1. PRESENTATION

Le myAIRVO 2 est un générateur de débit avec un humidificateur intégré qui administre des hauts débits de gaz
respiratoires chauffés et humidifiés aux patients qui respirent spontanément, via un ensemble d’interfaces patient.

DOMAINE D’APPLICATION

Le myAIRVO 2 est prévu pour les patients respirant spontanément. Le bénéfice du traitement repose sur la
délivrance de hauts débits de gaz respiratoires chauffés et humidifiés. Cela concerne également les patients
ayant les voies aériennes supérieures shuntées. Le débit peut étre de 2 & 60 L/minute selon I'interface patient.
Le myAIRVO 2 est destiné aux patients a domicile et dans des établissements de soins longue durée.

/\AVERTISSEMENTS

* Cet appareil n’est pas un respirateur artificiel.
* Le patient doit faire I'objet d’'une surveillance appropriée en permanence. Le traitement sera interrompu en cas
de coupure de courant.

¢ [’administration de gaz respiratoires par voie nasale génére une pression expiratoire positive (PEP) qui est
dépendante du débit. Il convient d’en tenir compte si la PEP peut avoir des effets indésirables sur un patient.
Pour éviter les bralures :
e |’appareil doit étre utilisé uniquement avec les interfaces, les chambres d’humidification et les circuits respiratoires
précisés dans ce manuel d’utilisation.
e [utilisation du circuit respiratoire ou de I'interface pendant une durée supérieure a celle spécifiée peut entrainer
des blessures graves, dont des infections.
« Avant d’utiliser 'appareil avec de 'oxygéne, lire tous les avertissements contenus dans le paragraphe « Oxygene »
de ce manuel :
* Ne pas mettre en route I'appareil si:
e le circuit respiratoire chauffant est troué, déchiré ou plié ;
* il ne fonctionne pas correctement ;
* les vis du boitier ont été desserrées.
* Ne pas obstruer le débit d’air a travers 'appareil et le circuit respiratoire.
* |appareil doit étre placé de facon a permettre une bonne ventilation autour de celui-ci.
¢ Ne pas obstruer les ouvertures d’air de 'appareil. Ne pas le placer sur une surface comme un lit, un divan ou
un canapé, ceci pouvant entrainer I'obstruction du filtre. Les ouvertures ne doivent pas étre obstruées par de la
poussiére, des cheveux, etc.

Pour €eviter les chocs électriques :

* Ne pas entreposer ou utiliser 'appareil dans un endroit ou il peut tomber ou étre tiré dans I'eau. Si de I'eau s’est
infiltrée dans 'appareil, débrancher le cordon d’alimentation et arréter l'utilisation.

¢ Ne pas mettre en route I'appareil si :
e il est tombé ou endommagé ;
e le cordon d’alimentation ou la prise de courant sont endommageés ;
* il est tombé dans I'eau.

« Eviter deretirerinutilementle cordqn d’alimentation a l'arriere de 'appareil. S’il faut retirer le cordon d’alimentation,
tenir la prise pendant I'opération. Eviter de tirer sur le cordon d’alimentation.

¢ Retourner I'appareil a un centre de service agréé pour réparation ou observation, sauf dans les cas énoncés dans
ce manuel.

Pour éviter I'étouffement ou I'inhalation d’un corps étranger :

» Veérifier qu’un filtre a air est en place lors de l'utilisation de l'appareil.

¢ Ne pas laisser tomber ou insérer d’'objets dans les orifices ou dans le tuyau.

Divers :

« Ne pas utiliser l'appareil quand la température ambiante est supérieure a 30 °C (86 °F) ou inférieure
a 10 °C (50 °F). Une température en dessous de 18 °C (64 °F) ou au-dessus de 28 °C (82 °F) risque d’influer
négativement sur le niveau d’humidité.

e |’appareil ne doit pas étre utilisé en présence d’'un meélange anesthésique inflammable avec de lair,
de 'oxygene ou du protoxyde d’azote.

« Avant toute utilisation, s’assurer que le signal d’alarme sonore est audible en procédant a une vérification de la
fonctionnalité du systeme d’alarme comme décrit dans la section Alarmes.
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2. REGLAGE DU myAIRVO 2

1. AVANT DE COMMENCER

Poser I'appareil sur une table de chevet ou prés du sol, a cété du lit. Il doit
étre installé a plat, en position plus basse que celle de la téte.

2. INSTALLATION DE LA CHAMBRE D’HUMIDIFICATION

EN CAS D’UTILISATION DE LA CHAMBRE D’HUMIDIFICATION
REUTILISABLE HC360 :

A l'aide de 'entonnoir fourni, verser de I'eau distillée dans la chambre
en quantité suffisante pour la période d’utilisation prévue, sans jamais
dépasser la ligne de remplissage de 560 mL.

HC360 : Réglage du débit vs durée d’utilisation
L/min| 2 5 |10 ]|15|20]|25]|30]| 35|40 ]| 45|50 | 55 | 60

h 106 421 21 |14 |10 8 7 6 5 4 4 3 3

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les bralures :

¢ Ne pas remplir la chambre d’humidification avec de I'eau chaude.

Pour éviter les chocs électriques :

« Extraire systématiquement la chambre d’humidification pour la remplir et veiller a
toujours verser suffisamment d’eau distillée pour empécher qu’elle ne se vide.

Pour installer la chambre d’humidification sur I'appareil, pousser le
protége-doigts vers le bas, et faire glisser la chambre en position en
alignant les raccords de la chambre sur les extrémités bleues.

Appuyer fermement sur la chambre jusqu’a ce que le protege-doigts
s’encliquette.

Passer a I'étape 3 « Installation du circuit respiratoire chauffant » ci-dessous.

EN CAS D’UTILISATION DE LA CHAMBRE D’HUMIDIFICATION A
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE MR290 :

Retirer les capuchons bleus de la chambre en tirant la languette vers le
haut, retirer ensuite la protection autour du tuyau d’alimentation d’eau.
Installer 'adaptateur fourni sur les deux raccords verticaux de la chambre
et pousser jusgu’au fond, accrocher ensuite le tuyau d’alimentation d’eau.

Placer la chambre MR290 de la maniéere décrite ci-dessus pour la chambre
HC360.

l Suspendre la poche a eau au crochet a au moins 20 cm (8") au-dessus

\\4 H,0 de l'appareil, insérer 'embout en plastique a I'endroit prévu a la base de
la poche. Ouvrir le bouchon du tuyau sur le c6té de 'embout. La chambre
I va maintenant se remplir automatiguement jusqu’au niveau souhaité et
maintenir ce niveau jusgu’a ce que la poche a eau soit vide. Utiliser de I'eau
= distillée uniguement et toujours s’assurer qu’il y ait suffisamment d’eau

dans la poche a eau.




Vérifier que I'eau arrive dans la chambre et reste sous la ligne de remplissage. Si le
niveau de 'eau passe au-dessus de la ligne, remplacer immédiatement la chambre.

MR290 : Réglage du débit vs durée d’utilisation

(Poche a eau 900PT401,1 000 mL)
L/min 2 5 10 15 20 25 | 30 35 | 40 | 45 | 50 55 | 60

h 1891 75| 37 | 25| 18 15 12 | 10 9 8 7 6 6

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les bralures :

* Ne pas mettre I'appareil en marche sans que la chambre d’humidification ne soit en place.

* Ne pas toucher la plaque chauffante, la chambre d’humidification ou la base de la chambre lors
de I'utilisation.

* L’eau contenue dans la chambre devient chaude pendant I'utilisation de I'appareil. Faire
attention lors du retrait et de la vidange de la chambre.

Pour éviter les chocs électriques :

* Lors de la manipulation de I'appareil avec la chambre d’humidification en place, ne pas incliner la
machine pour éviter tout risque de pénétration d’eau dans I'appareil.

« Vider toute I'eau présente dans la chambre d’humidification avant de transporter I'appareil.

/\PRECAUTIONS

Pour assurer un traitement optimal (MR290 uniquement) :

* Ne pas utiliser la chambre a remplissage automatique MR290 si elle est tombée ou a été utilisée
a sec, cela peut conduire a un remplissage excessif de la chambre.

* Ne pas utiliser la chambre MR290 si le niveau d’eau dépasse le repere maximal du niveau d’eau car
cela peut conduire a I'entrée d’eau dans les voies aériennes du patient.

3. INSTALLATION DU CIRCUIT RESPIRATOIRE CHAUFFANT

L'une des extrémités du circuit respiratoire chauffant est équipée d’'un manchon en
plastique bleu. Soulever le manchon et insérer le raccord dans 'appareil. Pousser le
manchon vers le bas pour le verrouiller.

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les bralures :

* Ne pas modifier le circuit respiratoire ni I'interface.

* Ne pas laisser le circuit respiratoire en contact direct avec la peau pendant des périodes
prolongées.

« Un apport de chaleur supplémentaire au-dela du niveau ambiant, par exemple en couvrant une partie
de linterface avec une couverture, ou en la chauffant dans un incubateur ou avec une rampe radiante
néonatale, peut entrainer de graves blessures.

* Ne pas utiliser de housse isolante ni d’accessoire similaire non recommandés par Fisher &
Paykel Healthcare.

/\MISES EN GARDE

« Placer le circuit respiratoire chauffant loin des cables de monitorage (EEG, ECG, EMG, etc.) afin
de réduire toute interférence possible avec le signal détecté.

4. SELECTION DE L’INTERFACE PATIENT

Le myAIRVO 2 peut étre utilisé avec de nombreuses interfaces patient. Lire les instructions d’utilisation de I'interface
patient choisie fournies séparément, avertissements inclus.

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les bralures :
+ Ne pas modifier le circuit respiratoire ni I'interface.
+ Ne pas utiliser d’interface patient non mentionnée dans cette liste.
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Canule nasale Interface de Adaptateur
trachéotomie pour masque

Optiflow™+ Optiflow™ Optiflow™ Junior OPT970 / OPT980 / RTO13 (avec masque)
OPT942 OPT842 OPT316, OPT318 OPT870 Attention, l'adaptateur pour masque
OPT944 OPT844 (Consulter « Utilisation du OPT980/RTO13 est congu pour une
OPT946 OPT846 AIRVO 2 » - utilisation avec des masques a fuite

« Mode Enfant »)
uniqguement. Ne jamais utiliser de masque

étanche.




GESTION DE LA CONDENSATION

L’appareil doit étre placé au-dessous du niveau de la téte et a
plat, ce qui permet a la condensation de s’écouler vers la chambre
d’humidification, a distance du patient.

Si un excés de condensation s’accumule dans le circuit respiratoire
chauffant, débrancher 'interface patient du circuit respiratoire
chauffant, purger la condensation en soulevant le tuyau par I'extrémité
patient, ce qui permet a la condensation de s’écouler dans la chambre
d’humidification.

A des débits cibles plus importants, il peut étre nécessaire de tout
d’abord réduire le débit cible & 30 L/min ou moins pour s’assurer
gue la condensation s’écoule dans la chambre d’humidification.

Minimiser les sources locales de refroidissement agissant sur le circuit
respiratoire chauffant comme un ventilateur qui rafraichit le patient
ou un systéme/bouche de climatisation.

Si la condensation persiste, envisager d’abaisser la température cible.
Une température cible inférieure va réduire le niveau d’humidité de
I'appareil, réduisant ainsi le niveau de condensation.

Remarque : les niveaux de température et d’humidité délivrés au patient
seront également réduits.



3. UTILISATION DU myAIRVO 2

1. ALLUMAGE DE L’APPAREIL

Brancher le cordon d’alimentation de l'appareil a la prise secteur. Le
connecteur de l'autre extrémité du cordon d’alimentation doit étre bien
fixé a 'arriére de I'appareil.

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les chocs électriques :
e S’assurer que l'appareil est sec avant de le brancher a la prise de courant.

Mettre I'appareil sous tension en appuyant sur le bouton de marche/d’arrét.

2. PRECHAUFFAGE

L’appareil commence a préchauffer. Un symbole de préchauffage
s’affiche a I’écran.

Symbole « Préchauffage »

3. BRANCHEMENT DE L’INTERFACE PATIENT

Symbole « Prét a 'emploi »

Quand le symbole « Prét a 'emploi » s’affiche sur I’écran, brancher
I'interface patient au circuit respiratoire chauffant. Serrer la laniére pour
lui faire supporter le poids du circuit respiratoire chauffant.
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Lors de la premiére utilisation de 'appareil, I'air semblera chaud.
Continuer a respirer normalement.

4. APRES UTILISATION

En fin d’utilisation de l'appareil, retirer l'interface et purger I'excés de
condensation du circuit respiratoire en le soulevant par I'extrémité patient
et en laissant la condensation s’écouler dans la chambre d’humidification.

5. MODE SECHAGE

Appuyer ensuite sur le bouton de marche/d’arrét en le maintenant
enfoncé pendant trois secondes jusqu’a ce qu’une mélodie retentisse.
’appareil passe automatiguement en mode Séchage et séche le circuit
pour le préparer en vue de la prochaine utilisation. Le mode Séchage
dure 99 minutes. L’appareil s’éteint automatiquement au terme du cycle.

AAVERT/SSEMENTS

Pour éviter les bralures :

* Ne pas porter l'interface durant le mode Séchage. L’air chaud et sec peut
provoquer des lésions.

* Ne pas 6ter la chambre d’humidification avant que le mode Séchage n’ait pris fin.

Pour éteindre I'appareil sans terminer le mode Séchage (déconseillé),
maintenir le bouton de marche/d’arrét enfoncé pendant 5 secondes.

Si vous débranchez le cordon d’alimentation de I'appareil de la prise
secteur pendant que I'appareil est en cours d’utilisation, I'alarme

« Hors tension » retentit. Appuyer sur le bouton « Pause audio »
pour couper le son de I'alarme.
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REGLAGES AVANCES

Lorsque les symboles « Préchauffage » ou « Prét a I'emploi » sont
affichés, vous pouvez appuyer sur le bouton Mode pour afficher et
modifier les parametres avancés.

TEMPERATURE DU POINT DE SATURATION

Sur le myAIRVO 2, vous pouvez définir trois réglages de température du
point de saturation :

e 37 °C (98,6 °F)

e 34 °C (93 °F) [si le réglage a 37 °C n’est pas bien toléré]

e 31°C (88 °F) [pour les masques faciaux uniquement].

|l est possible que vous n‘ayez pas acces a tous les réglages si :
e |'appareil est en mode Enfant (limité a 34 °C),
¢ |'appareil a été initialement configuré avec des limites plus restreintes.

Le myAIRVO 2 mémorise le réglage de la température du point de
saturation lorsque vous le mettez hors tension.

Pour modifier le réglage de la température du
point de saturation:

Appuyer sur les boutons Haut et Bas pour choisir le
nouveau réglage.

Le grand nombre au milieu de I'écran montre le
réglage choisi.

Les petits nombres prés de la fleche montrent les
réglages minimal et maximal accessibles.

Appuyer sur le bouton Mode pour passer a I’écran suivant.

Sur le myAIRVO 2, vous pouvez régler les débits de 10 a 60 L/min, par
incréments de 1L/min (10 & 25 L/min) et de 5 L/min (25 & 60 L/min).

|l est possible que vous n‘ayez pas accés a tous les réglages si :

. appareil est en mode Enfant (limité a 2 & 25 L/min, par incréments
de 1L/min)
. 'appareil a été initialement configuré avec des limites plus restreintes.

Le myAIRVO 2 mémorise le réglage de débit lorsque vous le mettez
hors tension.

Pour modifier le réglage du débit :

Appuyer sur les boutons Haut et Bas pour choisir le
nouveau réglage.

%_. Le grand nombre au milieu de I’écran montre le
o réglage choisi.

Les petits nombres prés de la fleche montrent les
réglages minimal et maximal accessibles.

Appuyer sur le bouton Mode pour passer a I’écran suivant.



MODES JOUR/NUIT
Vous pouvez régler le myAIRVO 2 en mode « Jour » ou « Nuit ».

En mode « Nuit », certains sons du myAIRVO 2 sont moins forts.
L'intensité de I'affichage est réduite. Les alarmes ne sont pas concernées.

Le myAIRVO 2 mémorise le réglage Jour/Nuit lorsque vous le mettez
hors tension.

Pour modifier le réglage Jour/Nuit :

Appuyer sur les boutons Haut et Bas pour choisir le
nouveau réglage.

L3

vy
:.: > « Jour » .’ 2> « Nuit »
, L

Appuyer sur le bouton Mode pour passer a I’écran suivant.

OBSERVANCE
|I Cet écran affiche les trois types de données d’observance :
Total des heures Affiche le nombre total d’heures pendant lesquelles
Total des heures utilisées 'appareil est resté allumé.
utilisees . Affiche la moyenne du nombre d’heures pendant
83 Heures par jour

lesquelles I'appareil a été utilisé par jour.

Affiche les informations d’utilisation a I'intention du

Clé de contréle , .
médecin.
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Appuyer sur le bouton Mode pour revenir a I'écran « Préchauffage »/
« Prét a 'emploi ».

MODE ENFANT
Si le patient utilise une canule nasale enfant Optiflow (OPT316/0PT318), vous devez activer le mode Enfant.
Le mode Enfant limite les réglages souhaités a: 34 °C et 2 & 25 L/min (par incréments de 1 L/min).

Pour activer le mode Enfant :

Vous devez pouvoir voir le symbole « Préchauffage » ou « Prét a 'emploi » pour activer le
mode Enfant.

Maintenir le bouton Mode enfoncé pendant 5 secondes.

Nouveaux réglages

Les réglages cible de la température du point de saturation et du débit seront modifiés
automatiquement. Les icdnes colorées dans les coins de I'écran indiquent que cet appareil
est en mode Enfant. :

' Nouveaux
: réglages

enfoncé pendant 5 secondes.

Pour désactiver le mode Enfant, suivre la méme procédure : maintenir le bouton Mode

Si vous ne pouvez pas activer le mode Enfant, il se peut que le mode Enfant n’ait pas été habilité sur
I'appareil. Contacter votre représentant Fisher & Paykel Healthcare.



OXYGENE

Vous pouvez brancher un apport d’'oxygéene au myAIRVO 2. Brancher l'arrivée
d’oxygéne au raccord d’arrivée d’oxygéne situé a l'arriere de l'appareil.
S’assurer que le tuyau d’oxygeéne est fermement inséré dans le raccord.

La fraction d’oxygéne respirée avec ce mélange air/oxygéne est fonction
du débit réglé sur 'appareil et du débit d’oxygene relié au raccord d’arrivée
d’oxygéne de l'appareil.

Le tableau suivant indique la fraction d’oxygéne approximative fournie
pour les débits d’'oxygeéne et les débits réglés sur 'appareil. Les

fractions d’oxygene fournies supposent que la source d’'oxygene soit un
concentrateur d’oxygéne a usage domestique. Ces valeurs seront plus
élevées si la source est de I'oxygéne en bouteille. A des débits inférieures
a 10 L/min,la fraction d’oxygéne administrée varie considérablement en
présence d’infimes changements dans le débit d’oxygéene entrant. Les
réglages du débit d’oxygene doivent étre titrés en fonction des taux de
saturation dans le sang.

Réglage du débit du myAIRVO 2 (L/min)
20 25 30 35 40 45 50
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Il est important que le médecin qui a prescrit 'oxygénothérapie approuve
les réglages de débit et d’oxygéne et qu’aucune modification de ces
réglages ne soit faite sans 'avoir consulté auparavant.

Vérifier que les taux de saturation dans le sang appropriés sont atteints
avec le débit prescrit.

Effectuer un monitorage continu de I'oxygéne pour les patients chez
qui une interruption de 'apport en oxygene risque de provoquer une
désaturation importante.

/NAVERTISSEMENTS

Avant d’utiliser 'appareil avec de I'oxygene, lire tous les avertissements :

e L’utilisation d’'oxygene demande une attention particuliére afin d’éviter tout risque
d’incendie. En conséquence, pour des raisons de sécurité, toutes les sources de
flamme doivent étre tenues a I'écart de 'appareil et de préférence en dehors de
la salle dans laquelle 'appareil est utilisé. L'oxygéne ne doit pas étre utilisé en
présence d’'une flamme ou d’une personne en train de fumer. L’appareil doit étre
placé de facon a permettre une bonne ventilation autour de celui-ci.

¢ Une inflammation violente et spontanée peut survenir si de I'huile, de la graisse
ou toute substance graisseuse entre en contact avec 'oxygéne sous pression. Ces
substances doivent étre tenues a I'’écart de tout équipement utilisant de 'oxygéne.

e S’assurer que le myAIRVO 2 est en marche avant de brancher 'oxygéne.

e L[’ajout d’'oxygéne doit se faire uniquement par le raccord spécial d’arrivée d’'oxygéne
situé a l'arriére de I'appareil. Pour s’assurer que I'oxygéne entre correctement dans
'appareil, ce raccord d’arrivée d’oxygene doit étre correctement ajusté au support
du filtre qui doit étre lui-méme correctement installé sur I'appareil. Le connecteur du
cordon d’alimentation doit également étre correctement fixé.

¢ Ne pas brancher un apport d’'oxygene au myAIRVO 2 a des débits supérieurs
a celui du débit cible du myAIRVO 2, car un excés d’oxygéne sera évacué vers
’environnement, ou 15 L/min.

¢ La concentration d’'oxygéne administrée au patient peut étre modifiée par les
changements de débit, d’'oxygéne, d’interface patient ou si le circuit d’air est obstrué.

En fin d’utilisation, couper la source d’oxygene. Débrancher 'arrivée
d’oxygéne du raccord d’arrivée d’oxygéne situé a I'arriére de I'appareil.

/NAVERTISSEMENTS

Pour éviter les bralures :
* Le débit d’'oxygéne doit étre arrété quand l'appareil n’est pas en cours d’utilisation,
pour éviter que de 'oxygéne ne s’accumule dans le dispositif.
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ALARMES

Le myAIRVO 2 est équipé d’alarmes visuelles et sonores, pour vous avertir en cas d’interruptions de votre
traitement. Ces alarmes sont générées par un systéme d’alarme intelligent qui traite les informations
provenant des capteurs et des réglages de I'appareil et qui compare ces informations aux limites
préprogrammeées.

SIGNAUX D’ALARME

Signification

Symboles

Signal d’alarme visuel

A: Alarme.

(message)

ZES En pause audio.

Signal d’alarme sonore

Appuyer sur ce bouton pour couper le son de l'alarme
pendant 115 secondes.

L’alarme sonore peut étre remise en marche si vous appuyez
a nouveau sur cette touche.

3 bips sonores en 3 secondes. S
Répétition toutes les 5 secondes.

ALARMES

Toutes les alarmes reprises ci-dessous ont une priorité de niveau moyen. Ces priorités ont été définies pour
un utilisateur se trouvant a 1 metre de I'appareil. L’appareil utilise aussi un systeme interne de détermination
des priorités. Si plusieurs alarmes sont émises simultanément, 'appareil affichera I'alarme prioritaire.

Le tableau qui suit énumere toutes les alarmes par ordre décroissant de priorité et indique leurs causes, les
solutions possibles et leur durée. Les alarmes qui affectent I'alimentation en oxygéne exigent une réponse
immédiate pour Vvérifier les niveaux de saturation du patient. Les alarmes qui affectent ’lhumidification exigent
une réponse rapide pour évaluer le desséchement potentiel des muqgueuses et les obstructions associées.

Les durées d’alarme suivantes supposent un fonctionnement en mode « Prét a 'emploi ».

Affecte
I’adminis-
tration de :

Délais de dé-
clenchement

Message

Signification

Erreur L'appareil a détecté une défaillance interne et s’est éteint automatiquement. Oxvaene
(E###) Arréter I'appareil et le redémarrer. Si le probléme persiste, noter le code d’erreur et hur%r/w?ditéj <5 secondes
contacter votre représentant Fisher & Paykel Healthcare. '
Vérifier L’appareil ne peut pas détecter le circuit respiratoire chauffant. o .
e tuyau érifier que le circuit respiratoire chauffant n’est pas endommagé et est branché S <5 secondes
le tuy. Vérifi le circuit respiratoire chauffant n'est d ¢ et est branché oy 5 d
chauffant correctement. Si le probléme persiste, changer le circuit respiratoire chauffant. ’
Rechercher L’appareil a détecté une fuite dans le systeme.
des fuites La raison la plus probable est que la chambre d’humidification a été enlevée ou n’a
pas été mise en place correctement. N
g - . R , 3 Oxygeéne,
Vérifier que le circuit respiratoire chauffant n’est pas endommagé et est branché humidité. <120 secondes
correctement.
Vérifier que l'interface nasale est en place.
Veérifier que le filtre est en place.
Rechercher L’appareil a détecté une obstruction dans le systéme.
des Chercher toute obstruction éventuelle du circuit respiratoire chauffant ou de
obstructions |linterface patient. Oxygé_ng, <10 secondes
Vérifier que le filtre a air et le support de filtre ne sont pas obstrués. humidité.
Vérifier si 'appareil doit étre en mode Enfant. Si le patient utilise une canule nasale
enfant Optiflow (OPT316/0OPT318), vous devez activer le mode Enfant.
02 trop basse | Le niveau d’oxygene mesuré a chuté en dessous de la limite autorisée.
Ve'?rifier que la source d’pxygéne est encore correctement branchée. Oxygéne <20 secondes
Régler le niveau d’oxygéne a la source selon les besoins.
O, trop €levée | Le niveau d'oxygéne mesuré a dépassé la limite autorisée. R
Régler le niveau d’oxygéne & la source selon les besoins. Oxygene <20 secondes
Vérifier les L’appareil a détecté qu’il fonctionne dans des conditions ambiantes inadaptées.
conditions de | Cette alarme peut étre provoquée par une modification soudaine des conditions
fonctionne- ambiantes. Humidité 60 +/- 6 secondes
ment Laisser fonctionner I'unité pendant 30 minutes. Arréter I'appareil et le
redémarrer.
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(suite)

Message Signification Affecte Délais de

PPadmi- déclen-

nistration chement
de:

Débit cible L’appareil ne peut pas atteindre le réglage du débit.

impossible Chercher toute obstruction éventuelle du circuit respiratoire chauffant ou de l'interface patient.
3 atteindre Vérifier si le réglage du débit est trop élevé pour I'interface patient utilisée (Cf. « Réglage
du myAIRVO 2 » : « Sélection de l'interface patient »). . )
L’'appareil choisira de nouveaux réglages du débit appropriés. Vous serez invité a valider Oxygéne <2 minutes

/NAVERTISSEMENTS

« La concentration d’oxygéne administrée au patient peut étre modifiée par les changements
de réglage du débit. Régler le niveau d’oxygene a la source selon les besoins.

Vérifier 'eau | La chambre d’humidification est vide.

En cas d’utilisation de la chambre réutilisable HC360 : Retirer la chambre et remplir.

En cas d’utilisation de la chambre a remplissage automatique MR290 : Quand une chambre
fonctionne a vide, le flotteur peut étre endommagé. Remplacer la chambre et la poche a
eau. [Vingt secondes aprés que la chambre a été retirée, I'alarme « Rechercher des fuites » Humidité <30 minutes
est activée (voir ci-dessus). Lorsque la nouvelle chambre est installée, 'appareil entre en
mode Préchauffage et reprend son fonctionnement normal.]

Pour assurer une humidification ininterrompue, veiller systématiquement a ce que la
chambre d’humidification et/ou la poche a eau ne soient jamais vides.

Température | Lappareil ne peut pas atteindre le réglage de la température.

cible Vous serez invité a valider
impossible & | La cause la plus probable est que I'appareil fonctionne & un débit élevé dans des
atteindre conditions ambiantes basses. Envisager de baisser le réglage du débit. Humidite 30 +/-
umidité 8
AAVERT/SSEMENTS 3 minutes
« La concentration d’oxygene administrée au patient peut étre modifiée par les
changements de réglage du débit. Régler le niveau d’oxygéne a la source selon les
besoins.
[Hors tension] | L'appareil a été débranché de la prise secteur.
Pas d’alarme visuelle. L’alarme sonore retentit pendant 120 secondes. Si I'alimentation est
rebranchée pendant cette période, I'appareil va redémarrer automatiquement, sans que le
bouton « Pause audio » ait été enfoncé. ﬁljr{ﬁ?sgz <5 secondes
/NAVERTISSEMENTS :

« Le patient doit faire I'objet d’'une surveillance appropriée en permanence. Le traitement
sera interrompu en cas de coupure de courant.

LIMITES D’ALARME

La plupart des limites d’alarme sont préprogrammeées. Les exceptions sont données ci-dessous. Ces limites
d’alarme peuvent étre modifiées par le personnel autorisé. Les modifications seront conservées pendant et
une coupure de courant.

Alarme Limite d’alarme réglée en usine Valeurs préréglées possibles
02 trop basse 21% O, 210u25% O,
, , 30a95% O
[ 2
O, trop élevée 90 % O, par incréments de 5 %

/NAVERTISSEMENTS

¢ L'utilisation de préréglages d’alarme différents sur plusieurs appareils dans une méme zone, p. ex. dans un
établissement de soins longue durée, peut présenter un danger.
¢ Le choix de limites d’alarme extrémes peut rendre le systéme d’alarme inutile.

VERIFICATION DE LA FONCTIONNALITE DU SYSTEME D’ALARME

Il est possible de vérifier la fonctionnalité du systéme d’alarme a tout moment lorsque I'appareil est sous
tension. Retirer le circuit respiratoire chauffant. Le signal d’alarme visuel « Vérifier le tuyau chauffant »

doit étre visible et le signal d’alarme sonore doit retentir. Si 'un des deux signaux est absent, ne pas utiliser
'appareil. Contacter votre représentant Fisher & Paykel Healthcare.

SIGNAUX D’INFORMATION SONORE
Outre les signaux d’alarme sonore, des signaux d’information sonore sont émis. lls sont décrits ci-dessous.

Mélodie Signification

Séquence ascendante de 5 sons Le symbole « Prét a I'usage » est apparu
Séquence ascendante de 3 sons Activation/Désactivation du mode Enfant
Echelle descendante de 3 sons Le mode Séchage a été activé
(durant 2 secondes)
Un seul son toutes les 5 secondes Niveau d’oxygéne mesuré >33 % a I'extinction
Un simple bip toutes les 30 secondes Niveau d’oxygéne mesuré >95 %
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4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est important de respecter les instructions fournies dans ce paragraphe pour que 'appareil reste propre
et puisse étre utilisé en toute sécurité, ainsi que pour prolonger la durée de vie des consommables.

Les instructions suivantes s’adressent a un patient dans le cadre d’une utilisation a domicile. Si 'appareil
est utilisé par plusieurs patients, il doit étre nettoyé et désinfecté entre chague patient conformément
aux instructions du manuel du kit de désinfection (900PT600). En outre, I'interface patient, le circuit
respiratoire chauffant et la chambre d’humidification doivent étre remplacés entre chaque patient.

Lors de la manipulation de I'appareil et de ses accessoires, les techniques d’hygiéne standard doivent étre
appliguées afin de minimiser la contamination. Ceci inclut le lavage des mains, le fait d’éviter les contacts
manuels avec les raccords, I'élimination prudente des consommables usagés et le stockage correct de
'appareil apres nettoyage et désinfection.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN
Lancer le mode Séchage/Rincer 'interface patient et la chambre d’humidification
1. Lancer le mode Séchage aprés utilisation (Cf. « Utilisation du myAIRVO 2 » : « mode Séchage »).

2. Retirer I'interface, rincer a I'eau potable, puis rebrancher au circuit respiratoire chauffant avec le mode
Séchage toujours en marche pour sécher I'interface.

En cas d’utilisation de la chambre réutilisable HC360 :

Au terme du mode Séchage, 6ter la chambre d’humidification en poussant le protege-doigts
vers le bas pour pouvoir extraire la chambre. Laver et rincer la chambre avant d’y verser de l'eau
distillée en quantité suffisante pour la prochaine utilisation.

En cas d’utilisation de la chambre d’humidification MR290 :
Ne pas laver ou retirer cette chambre.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE
Nettoyer l’interface patient, la chambre d’humidification et myAIRVO 2

1. Eteindre I'appareil et débrancher la prise de courant.
2. Oter le circuit respiratoire chauffant et purger I'excés de condensation.

3. Débrancher I'interface du circuit respiratoire chauffant, laver a I'eau chaude et au liquide vaisselledoux,
rincer a I'eau potable puis rebrancher au circuit respiratoire chauffant.

4. Retirer la chambre d’humidification.

En cas d’utilisation de la chambre d’humidification HC360 : Vider et jeter 'eau résiduelle. Retirer la
base de la chambre. Laver la base et le haut de la chambre avec du liquide vaisselle doux puis rincer.

Laisser tremper la chambre dans une solution de vinaigre (1 tiers) et d’eau (2 tiers) pendant 10 minutes.

Rincer et sécher.

En cas d’utilisation de la chambre d’humidification MR290 : Ne pas laver cette chambre. Conserver la
chambre MR290 soigneusement.

6. Essuyer soigneusement l'intérieur du raccord du circuit respiratoire chauffant avec un chiffonpropre
non pelucheux, imbibé d’eau chaude et de liquide vaisselle doux.

7. Essuyer I'extérieur du circuit avec un chiffon propre et humidifié, sans étre mouillé, avec de I'eau
chaude et du liguide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants qui risquent
d’endommager l'appareil.

8. Remettre le circuit respiratoire chauffant en place.
En cas d’utilisation de la chambre d’humidification HC360 : Remettre la chambre en place.

En cas d’utilisation de la chambre d’humidification MR290 : Remettre la chambre MR290 en place
et rebrancher a la poche a eau. Vérifier que I'’eau arrive dans la chambre et reste sous la ligne de
remplissage. Si le niveau de I'eau passe au-dessus de la ligne, remplacer immédiatement la chambre.

10. Rebrancher I'appareil a 'alimentation.

1. L’appareil est maintenant prét a fonctionner une semaine de plus.
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PERIODICITE DE CHANGEMENT DES ACCESSOIRES

Les accessoires de cet appareil doivent étre changés fréquemment pour éviter tout risque d’infection. Si
les pieces sont décolorées ou endommagées, elles doivent étre remplacées immédiatement ; autrement les
pieces doivent étre changées selon leur temps d’utilisation indiqué dans le tableau suivant. Ces intervalles
supposent le respect des procédures de nettoyage quotidiennes et hebdomadaires et du calendrier de
maintenance susmentionnés. Si ces procédures et calendriers ne sont pas respectés, les durées maximum
d’utilisation seront modifiées et évolueront vers celles qui sont indiguées dans le manuel de 'AIRVO 2.

Ces accessoires sont réservés a un patient unique.

Période Références et description des piéces
d’utilisation
maximale
Interfaces Enfant Optiflow
1 semaine OPT316 / OPT316E Canule nasale - Nouveau-né
OPT318 / OPT318E Canule nasale - Pédiatrique
Toutes les autres interfaces patient
OPT942 / OPT942E Optiflow™+ Canule nasale - Petite
OPT944 / OPT944E Optiflow™+ Canule nasale - Moyenne
OPT946 / OPT946E Optiflow™+ Canule nasale - Grande
OPT970 / OPT970E Interface Trachéotomie
7 mois OPT980 / OPT980E Adaptateur pour masque
OPT842 / OPT842E Optiflow™ Canule nasale - Petite
OPT844 / OPT844E Optiflow™ Canule nasale - Moyenne
OPT846 / OPT846E Optiflow™ Canule nasale - Grande
OPT870 / OPT870E Interface Trachéotomie
RTO13 / RTO13E Adaptateur pour masque - 22 mm
Tous les kits tuyau + chambre
900PT561 AirSpiral™ Circuit respiratoire chauffant
900PT560/900PT560E
900PT290E Chambre a remplissage automatique MR290 et adaptateur
) (utilisation avec OPT316/0PT318 uniquement)
2 mois 900PT500 / 900PT500E / Circuit respiratoire chauffant
900PT501 Circuit respiratoire chauffant, chambre a remplissage automatique
MR290 et adaptateur
900PT530E Circuit respiratoire chauffant Enfant (utilisation avec OPT316/0OPT318
uniguement)
900PT531 Circuit respiratoire chauffant Enfant, chambre a remplissage automatique
MR290 et adaptateur (utilisation avec OPT316/0OPT318 uniquement)
3 mois 900PT913  Filtre a air
ou (ou plus souvent s’il est tres décoloré)
1 000 heures
RéEutilisable HC360 Chambre d’humidification réutilisable

REMPLACEMENT DU FILTRE
Aprés que le myAIRVO 2 est resté allumé pendant 1 000 heures, une invite apparait indiquant gu’un changement
de filtre a air est nécessaire. Suivre les instructions ci-dessous si un changement de filtre a air est nécessaire :

—_

Changement Retirer le support du filtre du dos de I'appareil et enlever le filtre.
genitrelalaly 2.  Remplacer I'ancien filtre par un neuf.

nécessaire
Changer

"‘a‘"‘e"a"tj\ 3. Fixer le support du filtre a 'appareil (insérer le bas du support de
= filtre en premier, puis le faire pivoter vers le haut jusqu’a ce que la

partie supérieure s’enclenche).

4. Appuyer sur le bouton Mode pour passer a I'écran « Changer
maintenant ».
5.  Appuyer sur le bouton Haut pour sélectionner « Maintenant ».
6. Appuyer sur le bouton Mode pour confirmer.
Le compteur d’heures sera réinitialisé a zéro.

R Si vous choisissez I'option « Plus tard », I'invite continuera a apparaitre
chaque fois que I'appareil sera allumé.

MAINTENANCE
Cet appareil ne présente aucune piéce nécessitant une maintenance.
Consulter le Manuel technique du myAIRVO 2 pour une liste des pieces de rechange externes.
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5. INFORMATIONS TECHNIQUES

DEFINITIONS DES SYMBOLES

& A E d -~ IEI O C€0123

IPX1

Mise en garde Type BF ATTENTION Ne pas Anti- Courant Classe Il Interrupteur 93/42/CEE
Surfaces chaudes Partie Voir les jeter écoulement alternatif _Douple Marche/arrét Classe lla
appliquée documents joints isolation (veille)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. . 295 mm x 170 mm x 175 mm Réglages de la o
Dimensions (M,6" x 6,7" x6,9") température cible 37,34,31°C
2,2 kg (4,8 Ib) appareil seul, >33 mg/L a 37 °C cible
Poids 3,4 kg (7,5 Ib) emballé dans sa Humidité >10 mg/L a 34 °C cible
sacoche, accessoires compris >10 mg/L a 31 °C cible
Fréquence d’alimentation 50 a 60 Hz . . 43 °C (109 °F)
Température maximale ) .
du gaz administré (conformément a la norme
Tension et courant 100aM5V22A (2,4 Amax.) ISO 8185:2007)
d’alimentation 2203240V 1,8 A (2,0 A max.)

Plage de débit

P 10 a 60 L/mi
p . . Les alarmes dépassent 45 dbA  (par défaut) @ /min
ression acoustique 31m
Plage de débit R )
2a25L
Inhibition de I'alarme (Mode Enfant) @ /min
115 secondes
sonore
o o Appgrt d’oxygéne 60 L/min
Le port série est utilisé pour maximal
Port série télécharger les données du
produit, a I'aide du logiciel <t4%
F&P Infosmart™. . (dans la plage de 25 a 95 % O,)
Précision de I'analyseur . .
) ) d'oxygéne Conditions de fonctionnement :
10 minutes a 31 °C (88 °F), 18 428 °C (64 a 82 °F),
30 minutes a 37 °C (98,6 °F) 30470 % d’HR

a laide d’une chambre MR290
avec un débit de 35 L/min et
une température de départ de
23+2°C(73+3°F)

Temps de préchauffage

Congu pour répondre aux exigences des normes suivantes :

CEI 60601-1 , . . S, "
L’'appareil est conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique de la norme
UL 60601-1 : \ . Y , ;
CSA C22.2/No. 6011 ?EI _60601-1—2.} Dans_ certains cas, Iapparell pegt}a‘ffecter ou étre affecte_ par d autres N
AS 3200'1 0 ’ : équipements électriques se trouvant a proximité a cause des perturbations électromagnétiques.
EN 6060.1;1 Si cela se produit, déplacer I'appareil ou la cause de la perturbation, ou consulter votre
1SO 8185 prestataire de soins.

L’égquipement accessoire branché au port série de I'appareil doit étre certifié conformément a la norme CEl 60601-1
ou CEI 60950-1. De plus, toutes les configurations doivent étre conformes a la norme CElI 60601-1-1. Toute personne
qui branche un équipement supplémentaire a I'entrée ou a la sortie du signal configure un systéme médical et doit
par conséquent s’assurer que le systéme est conforme aux exigences de la norme CElI 60601-1-1. En cas de doute,
consulter le service technique ou votre représentant local.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante 18 4 28 °C (64 a 82 °F)
Humidité 10 a 95 % d’HR

Altitude 0a2000m (6000 pi)
Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
L’appareil doit étre stocké et transporté a des températures ambiantes comprises entre -10 °C et 60 °C (entre 14 °F et
140 °F), 10 a 95 % d’HR, sans condensation.

INSTRUCTIONS POUR L’ELIMINATION

Instructions pour I'élimination de l'appareil

Cet appareil contient des piéces électroniques. Ne pas jeter avec les ordures ménageéres. Renvoyer
a Fisher & Paykel Healthcare ou éliminer selon les directives locales pour les déchets électroniques.
Eliminer selon la directive de I"'Union européenne relative aux déchets d’équipements électroniques
et électriques (DEEE).

Instructions pour I'élimination des consommables
A la fin de leur vie, placer 'interface, le circuit respiratoire et la chambre d’humidification dans un sac et les
jeter avec les ordures ménageéres.
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o LEBRAAREMNER myAIRVO 2, FEVE Fisher & Paykel f8ul FHIEZR -

A

KERF MR EIREATRET.

MNMEFRFMEAEREEBLTE 2016-06-06 ZEH myAIRVO 2 %88,
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www.fphcare.com/myairvo,

« BPEHRER , FF2R myAIRVO 2 $iiF.
« T& AIRVO 2 1&5issEREL , BEWEER myAIRVO 2, EALANERRE | 1EEPER
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1. &

myAIRVO 2 2ESEGHRMELRIVRIE | BESEARNREFRN R B RTFRESRITER R IRERE.

sRaTHIE
myAIRVO 2 AISTARERTIREE , FEEZRAIIEINENESREFRREMZm. HhaEks CIFREREm
B RREBENS 2 - 60 L/min , EEGRIHEEFRNE, myAIRVO 2 BAREEERA RIAREHIBI%E.

N
« AR,
- WEREETRENREERR, SRR  ARSeEL,
- EREEPRREEEAETTNDEEE (PAP). BHUYERBHRDEER (PAP) TAEENTRRE.
BB
« AEBEEANAEET MR E. IREIAERE.,
« RETIFRN EERREBBN N , TREMEENSE  QEmR.
. ERERRAEAZE  BEMTEATR [ER) —BOREESEE,
- EETINERZ s | FEGEFIAMEES
- IAMFRELIREI. R MESRE,
+ BEERTIFREX ,
« R CROIBTIRRE,
« FEEE RTINS,
- ESEEHEE TR ER RIS,
- BUTBEENSE FOERD , SEBEIRSDRSRNER L. BHAEBSREEE. KLGE. BE
BT NER,
BEEEE
« FEIEARS NSRS K RO I A, MBATENGRR | ERMAETRS , L.
- EETIIERZ— , FEERANE
- BRSO
. BRSEEERE
- RS K,
- BEREE , BERHBERTERG. NRWERTERS , SERLBIHEE, BRERTIERR,
« BAHEATMFEREL , BRSO P U IR,
BETEBRELRN I TIE -
- BRERCEANE RS RBEE,
.+ EEHTEAS MRS NI RIS,
A
+ EEREB 30 °C (86 °F) SR 10 °C (50 °F) WABMEAAMES , EEEAHT FEBTRONMN. H=5E
5218 °C (64 °F) FIRIAS 28 °C (82 °F) B , HitHHORE R ZAINE,
- ARERBAFERTMEAREIRSRE. ARSI ERR AR,
- ESRERR  FRRERTS AN TERRAARE | RS SRR RE RS,



myAIRVO 2 KB4

f BEE BY/BE i) \

DOEARFIR 3
& bigan = FEFR
TR N
Gl |

900PT401 900PT422 DA E
K E—2 \ S iR
RO

N
=,

FHE
i~

900PT912
BiESEE
/ i EENKIEREEM

i (MR290)
; s 3
myA IRVO?2 (BRErEnaEm
PT100xx

900PTO13 A EEEANINERRI hniz=sm

SRBHE 2 ﬂa—ﬁu (HC360)

BEE 20 f—&)

Flow™ FRIFERE (20 A—&
Optiflow Optiflow™+ Optiflow™ RIRIFIRE (20 E—E)

RE
~
~ ™
aa ~ | S B
et et LSRN SN SN SN SN SN S-S -1 AN A
= ealdalsalsalSalSs~lsalTAa i % |
RN 0|08\ ig\fg|fg|fg| 2g| g| B | Ip | £E | ug
oM S| 3S|BE|BK|5S| 38| 8K| & | 3E | 81 | £E
. 900PT500E 1 e © o | o o ol o ° ° °
g 900PT500 10 e o e o o ° )
=]
= 900PT531 10 ™ e o
E‘ AirSpiral™
iﬁé 900PT560E 1 e o | o o o ° °
) 900PT560 10 e o | o o o ™ °
900PT561 10 ° e oo o o ° °
900PT290E 1
HC360 1 R CEFRREI1E—SE

OPTO12 Wigglepads (OPT316/0PT318) (20 {EA—&)
OPTO14 SRE (Optiflow FRE)




2. 22 myAIRVO 2

1. BIYRZ Al
T ESREREREIZEFaiitiR b, BEBEINFEEES , BRIKFER,

2. REINRERD

IER(EH HC360 Bl EE(EHENEES -

E}EEHQM%SL , EEFRE R ITERS I EANFTERIZEERK |, (BEAEER 560 mL Y
TEIKER,

L/min| 2 5 100115 20| 25|30 35|40 | 45|50 | 55|60
/%
2

% 10642 2114 |10

N
o PDASRIKENDRZE ML,
+ AaImRSSIIEKESARREGESTE | MWENESIR0ZREK , LA RIRFAAE.

o)
~
)
o
IN
IN
w
w

g CREINERI , BT INRSRIER  ARBINRSRIIBA |, iSRS
MEEAMRC.

FREMEAN LRI , EEIINRRRIER REEAL
ENTXE 35 [REMBRIFIRE] .

YIR(EH MR290 HEIIKIIZES

E ERRs R LA InERS M EREE IR CINEEN T | KEEEAUKERTEER. AR
AR A INRRMAIMEEZEEEREO L, AEGHKERA.

1&AR 3 HC360 NNiZesMAYERSEERE MR290 JNiZEEMm.,

! ASKESEMERME EEESHERS 20 27 (8") , IEKRAER AN KERAYRO.
QHZO IR RERBRE. KEEFFTNINRRMEIFTEAIKGL , WEHF KA EE)
IKRERYKEE AT, EERERK | WK RREESIRIKLABKEAEE.




WMERNBRIRMPRIKIR  EEFFHEFKGRLAT. MKAIESIBFKER , SIAE
BnRES L.

MR290 : ;=8 EEL(E S

(7k%£2 900PT401, 1000 mL)
L/min | 2 5 |10 ]|]15])20]25]30]| 3|40 45| 50| 55| 60
(F/
HEE)

/JEF 1189 75 | 37 | 25 | 18 15 12 | 10 9 8 7 6 6

AN ;=3

BEENIE

o EINREEMZEIFLATIAEFTFEEHEE.

o (FFHARSEEDABIENNEAERSS. INEES ek RS /EEE,

o (EAEBET  MEMRMPAKERE, BHINES MAE RIS M-PRKERHREVOEIR,
REEELE

- A0SR R IRER | M SRR AN L AR
« ERERRSRR  ASINRRMAIKERE,

/NEE
BIERRIESEE (IEEBHIMR290) :

* WEREEIZK MR290 INRRR SRS B IR A ERFEER | AERLINRRS ,
ESEHMIET.
o WMSKMIEBEEKA , F12ER MR290 NZ:RI , AAR S ESUKENFENRE.

3. REINFANFIRE

AR EN—InE—BENERBRE. RERE  MEREEEESIED L.
TN FRIREERE.

AN 7=

ﬁﬁﬁ/ﬂ%
o RELMFES B ITIRERR

. ua%gﬂ?ﬂ&“tﬁﬂﬁﬁé?%}%ﬁﬁﬂz}ﬁ .

o SHAPRERNEIEEINREISHER (G0, UBFERE. ERERERAEFME.
LRI CRTEERINEASE ) | EPATALERRREISE,
* FA/D(EM Fisher & Paykel Healthcare R #FEFNIEHAE RS AREIE .

&/:1:_ &

B INEAITIR B E R EFERIEAR (EEG, ECG/EKG. EMG %) , LARHE(EA
ECRIFRSRTBRIRT B,

4. BERBIFIRE

2¥|RVO 2 BEEREIEA R BT IRN EEECER. 50 BRI LRI RN EAERREA  BIERERE
15

v d= =]
=0

© RELMHIG S EIFIREE
o BERILERT AR ﬁ?”& TS

S8 AN E 221 E=p i ]
Egﬁﬁ

é
L]

Optiflow™+ Optiflow™ Optiflow™ E32& OPT970 / OPT980 / RTO13 (SEE)
OPT942 OPT842 OPT316, OPT318 OPT870 - . g
s iR, RTO13 fOIFIR S/ iR ERICERIER
OPT944 OPT844 | GREF I ARVO 2] B R IS, TR AR,
OPT946 OPT846 rasat] )




EBEKETE
(R R RIOmRRREESE | AR | ERTESEKREINRERR |, E=RRE.

AR EXEIRENAFRER | ASREFIR IR EERRS | ASFIRER
B—iniEs |, ELRKRNILRERRL

ERSEERET  UEFERTEEEREMRER 30 L/min BRE(R , LAEFRS
BUKRAN IR

WO BENSAVAERE IR ERER | NS AmBREBR=RARRE/
BEE.

RERLHUK  FRFEREERR. BENEEEESRRESRIRER
H, IRDIREKRIE.

IR RHEREREEMRERE D EIFE.



3. {5/ myAIRVO 2

1. fIRA 5SS
BITRENERGENTERE. SRS EE I S,
NEE

e §
- RERIE TG SR\ BRI RO,

BT/ BRIRE TRAfRRS.

2. 7E#A
RERERNTER. TEERRE LEITEATSR.

3. EEmEFR T E

[:::I (BRI 1735

4. (FAZE

EFRcEa R | AREIRITIRNE [ SR ERE—IRIAE | EEIMISEKR
[EnFR MEE,

5. HzE
R/ | R 3 IEERIEEHIEER. HRTEIMENMEERKEtEZ

B, BEORERITER, HEoEtEG 00 D, YsRliEFRRE
R ETRM,

N =

REFENIE

o EMEAEIVEITHAEMERNE, WISREERH , RS REEE.
o EREARERZAT , BB M INRRR L.

EERMEHERIUER BB (NER) | 1Z(EF/BRtRE 5 P ERD].

IREEESRETEETSERGIEERRMIE Likie , 8K [FEIRER
LR, BT [TEEN] REEEREE.




NEE [FaEh] B0 [HEERAE] fER SRR TSR EE T ESUERRE.

BZEZERRE

myAIRVO 2 B 1ZEELRE RS ER=FE :

« 37 °C (98.6 °F)

+ 34 °C (93 °F) [UNRREE 37 °C F/EMERFER]

« 31°C (88 °F) [{EARTFREZE],

WMFEERIIBERZ— | s E A EREPRN—LRE

o (HREEERMFEERER (PRIR 34 °C),

o {HESRTE 7 LUE RIS AOWIIERRE.

BEISFIRIEES . myAIRVO 2 2EEIRE TEEEMRERE.

S BRERRERE :

R LA TRIDEERAIRE.

ERTHAHTFRET 7 EMEENRE.
BTEEMHARY NS F RV T RIS/ I FERRE.

REEIZEHLUEN T—(EEE.

BiZRE

EEILAERTE myAIRVO 2 RUHRE/HR10 L/min #1 60 L/min 2R , 1845
1L/min (10-25 L/min) B4 5 L/min (25-60 L/min),
WFETRIIERE— | SR ReE A ERE R —LEEE ¢

o EEERREEI PRIS 2-25 L/min , IBEA 1L/min)

e (EESRET HUEERISHIVIIAPRE.

BEIZE . myAIRVO 2 ZEEEC FEIERERE.

ENBRERERE

RER_ AN TRIDEERARE.

ERPEAEFET 7 IEAMEREI9RE.

STERFHEAY NS FRIRE R T R AMRI\ITT FHERE.

HREMRTURILUEN T—E=E.



B/ KR
BRIERTE myAIRVO 2 /Y [E] & [&] &=,

£ [®&] #F , myAIRVO 2 (NEITESEERE. Br=S 255, mE
#EEJTREZ%e

F%F?EZQ myAIRVO 2 @EERC T &/RRE.
HE/RRE :

RE R AR MBS EHAIRE.

L
) %TEJ errsﬂ

REE R UEN T—(EEE.

NEJEE
ML KERETR=IRETEIS
HEEEEE FE SR BIRAO ISR (N,
RIESH SEREAOIEY | B EREaNTIER B,
1R BEETRETEREE,
REREREIRIIRE [f828] / [EEH%E] Em|,
REIRN
WNRREFEEFR Optiflow REEEE (OPT316/0PT318) , W /BRIEIFR =R,
RERIRERIERES : 34 °C #1 2-25 L/min , &&IEH0 1 L/min, 1>(
H
RENSIEER e
E—EEET [TEH 5 EEE] RN AeREsiEE, B
RAFiE el 5 7O,
. 9 RERE
HIEEREE B AERARNEENTY e, MENANY G E TSR R,

R RERT , BIRRERIRIETE | RYEEURE 5 .

MREELIHERERD | BRI ENRERNEREE. BHEEM Fisher & Paykel Healthcare 3.
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FH

EALIERERERE myAIRVO 2, HERIRNSHIREREIEREENERER
BAEIROL. BHREERE ﬁFEliﬂ_’JxT_ IHoEsRE k.

EBHEWREETR/ ARESRER , HPraRttfmEss LRENRREFIEAN
’ﬁ’ﬁﬁ)\mﬁﬂlﬁﬂ%ﬁmg&m

TR TEARERAEMNARMERFTRMUNERE D, FriRMtiIsaRLEIR
BRESRKFERESR=EE. IRERREEARMN  UELHEETRS. ER
E{FRR 10 L/min B , FriEEaRLfERAaREARBEMAISEMEBARIR
B, SRREREEKBNEEMEEEE TEEE.

myAIRVO 2 BiEfRELRE (L/min)

20 25 30 35 40 45

24 | 23 23 23 23 23 22
38 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 25 | 24 | 24 | 24
45 | 37 33 31 29 | 28 27 | 26 | 26 | 25 25
53 | 42 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 27 27 | 26
60 | 48 41 37 | 34 | 33 31 30 | 29 | 29 | 28
75 58 | 50 | 44 | 40 | 37 35 | 34 | 32 31 31
93 74 61 54 | 49 | 45 | 42 | 39 37 | 36 35

EEZ%,~\1H%EG%%J€7’5¢ MRET RIRMERARE  BERSIFEEE | BRiFA
BEHEE | MEBTREBELRERE.
AR ER§EZ<§SZEEﬁﬁzAEIJIJ|LE EEEERMAEE.

HRR MG HRTERIARNESRSEENRS | FEETRRER.

E.Zd:

SEFRIBSHTE A BY | TRTARO T PSS
ERRRERAII | XS,

Eit , EXT2 B0 , BERAORENSS ST EEERERNEEEREEEHTR
AR A RS, DS E AR Ry,

- WIS, PRI BB , Ao IR, B R
EEEaNARaE i

- FREIRSERAEL myAIRVO 2 BENESR,

. EEVRBBEESSENERARENEN|\, ATREANERIENES  FREA
EEOWATRR =R BREEE L , MR EE AR HE L, &
BT B E R R,

- SEVEERI myAIRVO 2 BIEER 15 L/min MEFESE myAIRVO 2, EABRER
AR,

- BEFENAAEESEHRERE. AN BRI EREREBENEREROTE,

KRS | BIERASR. SSERS RSN BEON AT,
@t

FEEINE -
© EERAETEERRERBEA  ERERHASERSEARE.
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myAIRVO 2 BEEEREESTRINEE | REECREARZEPE., BLETRMESHERARIEL  Z5EREE
BRI EERECEN WL AR AR TRIZAIRTIMELE.

ERAMER
5% a8
RS
SRR

G

o s
EnEE.

30 3 REE, Zg BRI E T meF s 15 1.
. BR T EERETREEE LR,

RS
TRIEEHREHETR [THETEE] | BEETEERLREARIERGS 1 ARNRIMERER. FHRBERNEE
BIEEHIFRR. SRNFRESHERAER  RRTRrRETEENER.

TRIHAMERESEIRRESTEENEHRIRE, HRRE., AIstRIRSEIREE, S8 HaEmARe/aiIfE
2, LFMEmENNEENE. SXEREERnN SRR /ARISEE | LEHARRAVEIEERIEEZ AT e,

THABRRIE [HEEE] E TREREERE.

A= EESERIZEEAE , ARG ENRH,
(E###) FARDIERES  AAEEFRE. WRSREIETE | A MR SRIEEHEEAY ar. BE. <5®
Fisher & Paykel Healthcare {{3&,

BREIFIRE | G ER TR IFIR SR,
BEMFITIRE | BFELLEZIER , WERKER., NNEEE , BERNE |88, BE. <5
RE.

BEER | BAERA TR RIS,

R ENRRRINESR M TR InER IR B EEINL

WENAFRE | BREREXIER  WAREIHE, K. RHE. <120 ¥
BELEPIFIRNE ST,
BEBBRCR .

IREIEEE | GERERAPIERE IR,
BREIIAIPIR E S REFRN EES HIREE, )
BETSRIEESS R EEEERTREIEE, a5, BE. <10 b
ECERRETENREER., NRFEBEFEEFMA Optiflow REEEE
(OPT316/0PT318) , W /BREIRER.
SR | AEHERE AR BT FEIRA,
mEARENEEESRIERE. R <20 b
SmiEs | ABHERECASEBHTAEIR, = 0
" |ekmmmmanmnanE. R <20®
IR ETIREISE | AR B I TET B SRR IR IS E, 60 7
IRIBRARAE T, a5 351 EER. BE +/- 6/*,,\)
EHRBIEE 30 i, HREBRABENNE i
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HAEAE | B LR BIERERE,
T BENMFRESREFRNEEOHRESE,
FREREREREHINREMERZNEESRES GB2% [Z% myAIRVO 2]

B9 EEmEFR E] . =k} <2588
EERSREEERN EERE. BEIRNEERED.

s

==

s BN REREEENEESRENEREE. AEEREaRRNaRE.
BEK(T | MRS KRS,
HIR(EH HC360 BIEAEEFFESM : B T e MBS+,
HEAER MR290 EIEIIKIIFRAS - NSRRI MFHI/KFEEE | MERIRMPRGF T g <30 i
BECIER, FIRINEESMATKE. (EINESSMEN F=+F0EE , 2% [eERE] e
23R (B30, ENNZSMFERTE | ESENEEXIEZIEERTIERRE. ]
BREESENRE | BRI IR/ Sk SRS RIS FET.
TEETFE | G LEDHIZRERE,

SE

mfE T EIRTREERIER.
B REREIE R A RERERTREREAIR TS REREF, FERRERIRAE o 30 iE
RIE, e (+/- 3 7348)

N =

- FNREREEFENRKORBNAREE, FREEREARFNARE,
[EBIRETF] | CEFEaSAIEBRIYE,

ERATR, BETHREE 120 Y. NRUBENMESSR  ERTENENHE

BIEERT [EEEml . F5. ,
s : RE. S®

- WARHEEITEERBERE. BERETE A EELL,

SRR
EUNEHRSISEGE, U THILPHIEE, SLSHRATEHEARSEARNE, EERFIRSE
BEEFERRE,

[RREREERIRE  AIRERITRERRI(E

BRI 2hER | 2E25%ER
— _ 30-95% &R
"_ o= 0, ke =

FREES 90% B IES 5%

Mgt

o AEE—EEFINAEESS LERAREEERTERRE AREFRREEGS) | S seER .

s ZERIRHIRREEINBIRE S ER ER AR EIUL.,

BEZHRERINEE

EREEFIRNES | nIMERFRIZE R R AAYINEE, BN IIBMTIRE, BEZEE [MEPRE ] (REZSRNeEMREE a2
FMER. B —(EZRAIREE | BOERNERS. BIHHEIEA Fisher & Paykel Healthcare ft3.

EEEMMR
BRYBSEWAR  CERHBSEMMR. RBPUT.
e a%
EEMEN 5 ERTS HIR [HEfEReE] 7758
EEEN 3 @RS BE)/ MR ERT
ERERR 3 EfrE QYA BRI ERA
&5 P—ERTE BERARTRISRIESRE >33%
7 30 W—ERTmE ASHIERE >95%
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=D e
4, 1B lﬁﬁ%&ﬁ%

RS, ERRERERBFRMIERSS | SR FREREA TR,
THENMBERRE—REERERALERTE. NRESESERBERR | HENE T —(AREERrL/RIRES
THB (900PT600) FMHRIRIBEHERFETAZMES. Wi, fFEa T —(EREERR , HmEFIRAE. INFFRE
LR MEP/RER,

ERBEERSR R RRHR R SRR ERIE AL SR, EREAF. BRFIERONEE. *2RERBEER
MHEER G ZNE SRS,

BRI

EENREZAR/ it REIF IR 7 E A AR I

1. ERRETHEAEN (2% (A myAIRVO 2] B9 MHtEzER] D.

2. BIRNE  ERFEKE  AEREINEREIINATIRE L | RIEHEMEE TR IR .

WNER(EA HC360 TEE(HEMAESM :
i@tﬁggﬁ%ﬁ?ﬁ RTENR , RIHIEEITAMEESML. ERIEINEES I , AR E SRR ER
NESER

YNSRAEER MR290 NNiEERI
MEBEAEEIR IR,

5iH;5:2:R08
ERmEIFER A, IESRM myAIRVO 2

1. BIRERREIR , WASSIRIERER T,

2. FERRINEMFIRE , IHEHETEEERSERK.

3. {EINFIFIRE ERRRAE , ERIRFAERGFEEREKTER |, EARF/KREE | EmEERNAFRE E,
4. FPRINESSL

5. WMREERA HC360 MRERRM : AIHIFEERIERAIK. BT RRMUREE, ERRFIAVERTIRE TR =8 MIEARFIREE |

EE, ASBRIERAR () F7K (2 ) FREERTIRIE 10 DiE, FikiiiR.
SNSRBEA MR290 NMNE=RIL : AEERINESSI. JvOi§ MR290 INRERRMIRAE—3.
6. LIziF. EApIHERNSEEMNERGFEREX  BUSETINAITEIREEZEAL,

7. LIERSHEEMINERGFEIREKREZFERD (REK) |, BIEESRI0INE. NMEEREENE M RERRIES |
ERIEFREEHGRES.

8. EMRIENAIFIRE,
9. WNER(HER HC360 NNiZ=R : EFTEEINRESM,

YNSR{EA MR290 IHERRM : EFfizdic MR290 INZRIMILAXIERKR, WMERNBRSRIPAIKR , EEARFE
FIKEELLT. SKAIEEFKA , SZEPER LRSI

10. EFEZERTERHE.
11. EEeRIti CEE R T —BAYER.




B SEIRES R

WIRTERAEMESRAIMMA LD R, WA IREREERETAER ; BRIER TRASEER, ELEERREE
177 BN R EMEEEEER | WEHER DIARISERET 74E. NRREEELESBINEE | RREBHRA
£ AIRVO 2 FMFIARE. BELMHEME—RBER.

mxEA BHmeR R

HAFR

Optiflow S3E5NE]
18 OPT316 / OPT316E BEE -85

OPT318 / OPT318E BEE - /N\R
FrEEEEIFIR S NE
OPT942 / OPT942E Optiflow™+ BEE - /\E
OPT944 / OPT944E Optiflow™+ BEE - thig
OPT946 / OPT946E Optiflow™+ BEE - K58
OPT970 / OPT970E SUNE
OPT980 / OPT980E =\ HEEE

1 @5 / HEENHEE
OPT842 / OPT842E Optiflow™ 2FF - /NE
OPT844 / OPT844E Optiflow™ BEE - thig
OPT846 / OPT846E Optiflow™ BEE - K98
OPT870 / OPT870E SYNE
RTO13 / RTO13E EE/EEE - 22 2K
FrE ETEE N ZS I E
900PT561 AirSpiral™ fNEAIEIRE

900PT560 / 900PT560E

2 Eg 900PT290E MR290 B&fn/KinzaSMFNEREE (ERAF] OPT316/0OPT 318 &HELEMR)
900PT500 / 900PT500E DIEAITIR e
900PT501 INEAPFIRE . MR290 BEINNZKINESS MFNEEREE
900PT530E FRENIEIEIRE (EFRARFN OPT316/0PT318 1AEL ()
900PT531 FREMFIRE. MR290 BENNNKINRZSSMANEERZE
({ZBRF3FN OPT316/0OPT318 1&EL(EF)
3 1BHF 900PT913 TRIBEES
g ERECRIEEEEFTR)
1000 /hjF
oJE&EiE(EfH | HC360 A EEERRINREEI
BRIBEES
myAIRVO 2 EREIEST 1000 /NiFE , FHIR—ARER | B E/ERTmiBiEesiIisE. WREEEEEaIER |
BEE TSR

P 2. BEFRAVEIEES.

RESR?

9 3. EFNBRsREREERESR L (FRBRENRRT RN AR LEE R
It RN,

4. FEMRIGRILGEN [REER] =M.

5. IRMELIRSHIEE [RE]

6. IREMEIUZINE.
INESETEERRERT.

N NSREE [FHR] BIE , SESRERANIFEELRETR.

i3
MR B R EERIONEEH.
SIMEREBREMEE | 52 R myAIRVO 2 5173,
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5. &

FHRER

A B A X )

g8

IPX1

NG BF #@8Y Frizi

ERRE BEEMY

ﬁﬂﬁﬂlallﬁu’ﬁﬁﬁmﬂt §§

EmiRg
295 2K x 170 2K x 175 2K
RS (1.6" x 6.7" x 6.9")
EAREBEE 22 AT (485,
=4 BEMHNERERS 3.4 AN
(7.5 88
HEBIEE 50-60 Hz
o 100-115V 2.2 A (B2 kK 2.4 A)
REBR/ it 220-240 V1.8 A (BEK 2.0 A)
BEEHKF £ 1 ARIEHHERERE 45 dbA
BEZRE = 15
AFFHBAR THERER , KA
ezl F&P Infosmart™ #Re&,
10 9 $EEZ 31 °C (88 °F)
0 H#EEEl 37 °C (98.6 °F) ,
FEFE R MR290 I0iE=E , REA

35 L/min, fSiEiBE 23+ 2 °C
(73 £3°F)

~ I
I:D] O C€0123
i ENIE BR 93/42/EEC
g SEESH /M ED ENEIE
8®)
ERIER:]
BERERE 37. 34, 31°C
FEEERERESR 37 °C K >33 mg/L
BE EEERERES 34 °C I >10 mg/L
EEERERES 31 °C K >10 mg/L
Y =] 43 °C (109 °F)
PRI SR (& 1508185:2007)
TEEE (FAR) 10-60 L/min
24
THEEE _ .
(EIEED) 2-25 L/min
RBAEGmHN 60 L/min
<t 4%
(1E46E 25-95% ERZH)
FRDVTEAGEE R -

18-28 °C (64-82 °F) ,
30-70% HEESRE (RH)

REMFELATRERE

IEC 60601-1
UL 60601-1

CSA C22.2/No.601.1

AS 3200.1.0
EN 60601-1
ISO 8185

EAFFSIRAENERARR BT /BEIR IEC 60601-1 &Y IEC 60950-1
HIABERSFMATHERRB LT DEEEMREEIRE —(ESRRR  BERABYWEREER

ANERRFFR IEC 60601-1-2 BHMERER, ARWIES

HRE

BHTE | ANMESRTMLARRETIREEE

A&, NAHEBREER | FRRRIESREEEETEIRERENTT | (REATLESRIIEEAR.

aE. WA, FrEECEIERS IEC 6060111E§,mu

IEC 60601-1-1 BBEEER, B , FEARHIREBEEERINE.

ERRRHE

ERIER
EARE 18 & 28 °C (64 & 82 °F)
R 10 &l 95% 1EEHRE
HREE 0 % 2000 AR (6000 HR)
FRIERTY HETE
FHFE RS
HESEHANERAVIRIEIRGR : -10 °C ZE 60 °C (14 °F £ 140 °F) , 10 & 95% 1BEHEE |, FL%k.
iRESEEIERER
RS IR E
NEBETESHEEFEM., BAERA—IREEYRRIE, %[ Fisher & Paykel Healthcare B EINERIRRIEE F 254

REETRIE. REEBREEERMETRE (WEEE) FURIERERIE.

TEFEAR R
WFIRAE., WIREFINRSRMEERSERERALIRST |, F1I—AREEEY —REE.
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For more information please contact
your local Fisher & Paykel Healthcare representative

Manufacturer“

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place

East Tamaki, Auckland 2013

PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
New Zealand

Tel:  +64 9 574 0100
Fax: +64 9574 0158
Email: info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

C€0123

REF 185045490 REV D 2016 May © 2016 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Australia (Sponsor)

Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited
36-40 New Street, PO Box 167
Ringwood, Melbourne

Victoria 3134, Australia

Tel:  +613 9879 5022
Fax: +613 9879 5232

Austria
Tel: 0800 29 3123
Fax: 0800 29 3122

Benelux
Tel:  +3140 216 3555
Fax: +3140 216 3554

Brazil

Fisher & Paykel do Brasil

Rua Sampaio Viana, 277 ¢j 21
Paraiso, 04004-000

S&o Paulo - SP, Brazil

Tel:  +55112548 8002

China

REAN/ERIRSHIE:
BREIRGETRE () BIRAE],
T INESRRAF & X R S5R
315 GI121%3015

EiE: +86 20 32053486
f&H: +86 20 32052132

Finland
Tel:  +358 (0)405 406618
Fax: +46 (0)8 36 6310

France
Tel:  +3316446 5201
Fax: +3316446 5221

Germany
Tel:  +49 718198599 0
Fax: +49 718198599 66

India
Tel:  +9180 4284 4000
Fax: +9180 4123 6044

Irish Republic
Tel: 1800 409 ON

Italy
Tel:  +39 06 7839 2939
Fax: +39 06 7814 7709

Japan
Tel:  +813 5117 7110
Fax: +813 5117 7115

Korea
Tel:  +82 262056900
Fax: +82 26309 6901

Northern Ireland
Tel: 0800 132189

Russia
Tel and Fax: +7 495 782 2150

Spain
Tel:  +34 902 013 346
Fax: +34 902 013 379

Sweden
Tel:  +46 8 564 76 680
Fax: +46 8366310

Switzerland
Tel: 0800 83 4763
Fax: 0800 83 47 54

Taiwan
Tel:  +886 2 87511739
Fax: +886 2 87515625

Turkey

Fisher Paykel Saglik Urtinleri
Ticaret Limited Sirketi,

Alinteri Bulvari 1161/1 Sokak

No. 12-14, P.O. Box 06371 Ostim,
Ankara, Turkey

Tel:  +90 312 354 34 12
Fax: +90 312 354 31 01

UK [ec[rer]

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Unit 16, Cordwallis Park
Clivemont Road, Maidenhead
Berkshire SL6 7BU, UK

Tel:  +441628 626 136
Fax: +441628 626 146

USA/Canada

Tel:  +1800 446 3908
or  +1949 453 4000
Fax: +1949 453 4001

One or more products in this manual are covered by or for use under one or more of the following patents, design registrations or design patents in the corresponding countries listed below.
Australia:  AU2006325613, AU2011245770, AU2009251939, AU2011245771, AU2006266564, AU2005273119, AU2003204474, AU756477, AU2003265025, AU761713, AU2004266551, AU2006250091,
AU2003244579, AU2007214363, AU2004202274, AU2009243444, AU2004216567, AU2003219624, AU345792, AU355510, AU355511
Europe: ~ EP1973577 (DE, FR, GB), EP1055431 (DE, FR, IT, GB), EP1396277 (DE, FR, GB, IT), EP1484161 (DE, FR, GB, IT), EP1495855 (DE, FR, GB, IT), EP1481702 (DE, FR, GB, SE), EP1471962 (DE, FR, GB, SE),
EP2799103 (DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE, TR), CRD n0:002372292-0001, CRD n0:002372292-0002, CRD n0:001689407-0001, CRD no:001689407-0002, CRD no:001689407-0003,
CRD n0:002100289-0001, CRD no:002100289-0002, CRD n0:002100289-0003, CRD no:002132464-0001, CRD no:002132464-0002, CRD n0:002452839-0001, CRD n0:002452839-0002,
CRD n0:002554857-0001, CRD n0:002554857-0002.

USA: US8741220, US8616202, US8453641, US8186345, US7111624, US8091547, US8550072, US6953354, US6598604, US6398197, US7616871, US8893715, US7468116, US7493902, US8267092,
US8220463,US8997747, US7458615, USD662202, USD747792.
One or more of the products in this manual are also covered by or for use under one or more pending patent applications and/or design applications.

Fisher & Paykel

HEALTHCARE

www.fphcare.com




